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Buenos Aires, miércoles, 21 de abril Eie 2021

Remitente: Ey G Medical System SRL
Muestra Declarada: RS4310

ldentificacion: LOTE: 72
Solicita: Control Microbiolégico de Producto no Estéril (Cod.:36)

Fecha Inicio de Ensayo: 30/03/2021 Fecha de terminacion del ensayo: 06/04/2021
Nota: El muestreo fue realizado por el remitente.

RESULTADOS OBTENIDOS:

Metodologia utilizada: Farmacopea Argentina 7° Ed

Microorganismos aerdbicos revivificables : <1 u.f.c/1Unidad
Hongos y levaduras : <1 u.f.c/1Unidad
Pseudomonas aeruginosa : Ausencia /1Unidad
Staphylococcus aureus ; Ausencia /1Unidad
Coliformes totales ; Ausencia /1Unidad
Coliformes fecales : Ausencia /1Unidad
Salmonellas sp A Ausencia /1Unidad

Escherichia coli Ausencia /1Unidad
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Este protocolo fue validado electronicamente. Es copia fiel del original alojado en servidores

Escaneado con CamScanner



