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DECLARACION JURADA DE REVÁLIDA

DISPOSICIÓN ANMAT N° 9688/2019

N° rev: 2196-3#0002

 

En nombre y representación de la firma EyG Medical System S.R.L. , el responsable legal y el
responsable técnico declaran bajo juramento cumplir con la Disposición 9688/19 l Anexo V
para el producto médico inscripto bajo el Número de PM: 2196-3

Disposición autorizante N° 4446/16 de fecha 22 abril 2016
Disposiciones modificatorias y reválidas N°: CRT-27505 Modificación
 

Datos Característicos del Producto Médico:

Nombre descriptivo: IMPLANTES DENTALES

Código de identificación y nombre técnico del producto médico, (ECRI-UMDNS):
16-744 Prótesis, Dentales, Implantables

Marca(s) de (los) producto(s) médico(s): Q-IMPLANT; IMPLANT BONE; JET IMPLANT; Cirugia I;
Cirugia II; Cirugia III; Implantsin; SIN (Sistema de implante Nacional)

Clase de Riesgo: III

Indicación/es autorizada/s: Indicado para ser utilizado en sitios edéntulos en la mandíbula o
maxilar como apoyo para prótesis dentales completas, pilares terminales o intermedios para
puentes fijos o dentaduras parciales o para la sustitución de un solo diente.

Modelos: CÓDIGO DESCRIPCION
MI2010/QT IMPLANTE DENTAL MONOBLOCK BASE 2,0 X 10 MM BLASTINADO HASTA EL
CUELLO
MI2011/QT IMPLANTE DENTAL MONOBLOCK BASE 2,0 X 11,5 MM BLASTINADO HASTA EL
CUELLO
MI12013/QT IMPLANTE DENTAL MONOBLOCK BASE 2,0 X 13 MM BLASTINADO HASTA EL
CUELLO
MI2310/QT IMPLANTE DENTAL MONOBLOCK BASE 2,3 X 10 MM BLASTINADO HASTA EL
CUELLO
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MI2311/QT IMPLANTE DENTAL MONOBLOCK BASE 2,3 X 11,5 MM BLASTINADO HASTA EL
CUELLO
MI2313/QT IMPLANTE DENTAL MONOBLOCK BASE 2,3 X 13 MM BLASTINADO HASTA EL
CUELLO
MI3707/QT IMPLANTE DENTAL MONOBLOCK BASE 3,75 X 7 MM BLASTINADO HASTA EL
CUELLO
MI3709/QT IMPLANTE DENTAL MONOBLOCK BASE 3,75 X 9 MM BLASTINADO HASTA EL
CUELLO
MI3711/QT IMPLANTE DENTAL MONOBLOCK BASE 3,75 X 11,5 MM BLASTINADO HASTA EL
CUELLO
MI3713/QT IMPLANTE DENTAL MONOBLOCK BASE 3,75 X 13 MM BLASTINADO HASTA EL
CUELLO
MI3715/QT IMPLANTE DENTAL MONOBLOCK BASE 3,75 X 15 MM BLASTINADO HASTA EL
CUELLO
MI3785/QT IMPLANTE DENTAL MONOBLOCK BASE 3,75 X 8,5 MM BLASTINADO HASTA EL
CUELLO
SMT3210/H IMPLANTE SIN MONTADOR NI TAPA BASE 4,1 MM CUERPO 3,25 MM X 10 MM
BLASTINADO HÍBRIDO
SMT3210/P IMPLANTE SIN MONTADOR NI TAPA BASE 4,1 MM CUERPO 3,25 MM X 10 MM
BLASTINADO HASTA EL CUELLO
SMT3210/QT IMPLANTE SIN MONTADOR NI TAPA BASE 4,1 MM CUERPO 3,425 MM X 10
MM BLASTINADO HASTA EL CUELLO
SMT3211/H IMPLANTE SIN MONTADOR NI TAPA BASE 4,1 MM CUERPO 3,25 MM X 11,5 MM
BLASTINADO HÍBRIDO
SMT3211/P IMPLANTE STAR GRIPSIN MONTADOR NI TAPA BASE 4,1 MM X 11,5 MM
CUERPO DE 3,25 MM BLASTINADO HASTA EL CUELLO
SMT3211/QT IMPLANTE SIN MONTADOR NI TAPA BASE 4,1 MM CUERPO 3,25 MM X 11,5
MM BLASTINADO HASTA EL CUELLO
SMT3213/H IMPLANTE SIN MONTADOR NI TAPA BASE 4,1 MM CUERPO 3,25 MM X 13 MM
BLASTINADO HÍBRIDO
SMT3213/P IMPLANTE STAR GRIPSIN MONTADOR NI TAPA BASE 4,1 MM X 13 MM
CUERPO DE 3,25 MM BLASTINADO HASTA EL CUELLO
SMT3213/QT IMPLANTE SIN MONTADOR NI TAPA BASE 4,1 MM CUERPO 3,25 MM X 13 MM
BLASTINADO HASTA EL CUELLO
SMT3410/H IMPLANTE SIN MONTADOR NI TAPA BASE 3,4 MM CUERPO 3,4 MM X 10 MM
BLASTINADO HÍBRIDO
SMT3410/P IMPLANTE STAR GRIP SIN MONTADOR NI TAPA BASE 3,4 MM X 10 MM
CUERPO DE 3,40 MM BLASTINADO HASTA EL CUELLO
SMT3410/QT IMPLANTE SIN MONTADOR NI TAPA BASE 3,4 MM CUERPO 3,4 MM X 10 MM
BLASTINADO HASTA EL CUELLO
SMT3411/H IMPLANTE SIN MONTADOR NI TAPA BASE 3,4 MM CUERPO 3,4 MM X 11,5 MM
BLASTINADO HÍBRIDO
SMT3411/P IMPLANTE STAR GRIPSIN MONTADOR NI TAPA BASE 3,4 MM X 11,5 MM
CUERPO DE 3,4 MM BLASTINADO HASTA EL CUELLO
SMT3411/QT IMPLANTE SIN MONTADOR NI TAPA BASE 3,4 MM CUERPO 3,4 MM X 11,5 MM
BLASTINADO HASTA EL CUELLO
SMT3413/H IMPLANTE SIN MONTADOR NI TAPA BASE 3,4 MM CUERPO 3,4 MM X 13 MM
BLASTINADO HÍBRIDO
SMT3413/P IMPLANTE STAR GRIPSIN MONTADOR NI TAPA BASE 3,4 MM X 13 MM
CUERPO DE 3,4 MM BLASTINADO HASTA EL CUELLO
SMT3413/QT IMPLANTE SIN MONTADOR NI TAPA BASE 3,4 MM CUERPO 3,4 MM X 13 MM
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BLASTINADO HASTA EL CUELLO
SMT3415/H IMPLANTE SIN MONTADOR NI TAPA BASE 3,4 MM CUERPO 3,4 MM X 15 MM
BLASTINADO HÍBRIDO
SMT3415/QT IMPLANTE SIN MONTADOR NI TAPA BASE 3,4 MM CUERPO 3,4 MM X 15 MM
BLASTINADO HASTA EL CUELLO
SMT3485/H IMPLANTE SIN MONTADOR NI TAPA BASE 3,4 MM CUERPO 3,4 MM X 8,5 MM
BLASTINADO HÍBRIDO
SMT3485/QT IMPLANTE SIN MONTADOR NI TAPA BASE 3,4 MM CUERPO 3,4 MM X 8,5 MM
BLASTINADO HASTA EL CUELLO
SMT3706/H IMPLANTE SIN MONTADOR NI TAPA BASE 4,1 MM CUERPO 3,75 MM X 6 MM
BLASTINADO HÍBRIDO
SMT3706/QT IMPLANTE SIN MONTADOR NI TAPA BASE 4,1 MM CUERPO 3,75 MM X 6 MM
BLASTINADO HASTA EL CUELLO
SMT3710/H IMPLANTE SIN MONTADOR NI TAPA BASE 4,1 MM CUERPO 3,75 MM X 10 MM
BLASTINADO HÍBRIDO
SMT3710/P IMPLANTE STAR GRIP SIN MONTADOR NI TAPA BASE 4,1 MM CUERPO 3,75
MM X 10 MM BLASTINADO HASTA EL CUELLO
SMT3710/QT IMPLANTE SIN MONTADOR NI TAPA BASE 4,1 MM CUERPO 3,75 MM X 10 MM
BLASTINADO HASTA EL CUELLO
SMT3711/H IMPLANTE SIN MONTADOR NI TAPA BASE 4,1 MM CUERPO 3,75 MM X 11,5 MM
BLASTINADO HÍBRIDO
SMT3711/P IMPLANTE STAR GRIP SIN MONTADOR NI TAPA BASE 4,1 MM CUERPO 3,75
MM X 11,5 MM BLASTINADO HASTA EL CUELLO
SMT3711/QT IMPLANTE SIN MONTADOR NI TAPA BASE 4,1 MM CUERPO 3,75 MM X 11,5
MM BLASTINADO HASTA EL CUELLO
SMT3713/H IMPLANTE SIN MONTADOR NI TAPA BASE 4,1 MM CUERPO 3,75 MM X 13 MM
BLASTINADO HÍBRIDO
SMT3713/P IMPLANTE STAR GRIP SIN MONTADOR NI TAPA BASE 4,1 MM CUERPO 3,75
MM X 13 MM BLASTINADO HASTA EL CUELLO
SMT3713/QT IMPLANTE SIN MONTADOR NI TAPA BASE 4,1 MM CUERPO 3,75 MM X 13 MM
BLASTINADO HASTA EL CUELLO
SMT3715/H IMPLANTE SIN MONTADOR NI TAPA BASE 4,1 MM CUERPO 3,75 MM X 15 MM
BLASTINADO HÍBRIDO
SMT3715/QT IMPLANTE SIN MONTADOR NI TAPA BASE 4,1 MM CUERPO 3,75 MM X 15 MM
BLASTINADO HASTA EL CUELLO
SMT3785/H IMPLANTE SIN MONTADOR NI TAPA BASE 4,1 MM CUERPO 3,75 MM X 15 MM
BLASTINADO HÍBRIDO
SMT3785/QT IMPLANTE SIN MONTADOR NI TAPA BASE 4,1 MM CUERPO 3,75 MM X 15 MM
BLASTINADO HASTA EL CUELLO
SMT4006/H IMPLANTE SIN MONTADOR NI TAPA BASE 4,1 MM CUERPO 4,1 MM X 6 MM
BLASTINADO HÍBRIDO
SMT4006/QT IMPLANTE SIN MONTADOR NI TAPA BASE 4,1 MM CUERPO 4,1 MM X 6 MM
BLASTINADO HASTA EL CUELLO
SMT4010/H IMPLANTE SIN MONTADOR NI TAPA BASE 4,1 MM CUERPO 4,1 MM X 10 MM
BLASTINADO HÍBRIDO
SMT4010/P IMPLANTE STAR GRIP SIN MONTADOR NI TAPA BASE 4,1 MM CUERPO 4,1 MM
X 10 MM BLASTINADO HASTA EL CUELLO
SMT4010/QT IMPLANTE SIN MONTADOR NI TAPA BASE 4,1 MM CUERPO 4,1 MM X 10 MM
BLASTINADO HASTA EL CUELLO
SMT4011/H IMPLANTE SIN MONTADOR NI TAPA BASE 4,1 MM CUERPO 4,1 MM X 11,5 MM
BLASTINADO HÍBRIDO
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SMT4011/P IMPLANTE STAR GRIP SIN MONTADOR NI TAPA BASE 4,1 MM CUERPO 4,1 MM
X 11,5 MM BLASTINADO HASTA EL CUELLO
SMT4011/QT IMPLANTE SIN MONTADOR NI TAPA BASE 4,1 MM CUERPO 4,1 MM X 11,5 MM
BLASTINADO HASTA EL CUELLO
SMT4013/H IMPLANTE SIN MONTADOR NI TAPA BASE 4,1 MM CUERPO 4,1 MM X 13 MM
BLASTINADO HÍBRIDO
SMT4013/P IMPLANTE STAR GRIP SIN MONTADOR NI TAPA BASE 4,1 MM CUERPO 4,1 MM
X 13 MM BLASTINADO HASTA EL CUELLO
SMT4013/QT IMPLANTE SIN MONTADOR NI TAPA BASE 4,1 MM CUERPO 4,1 MM X 13 MM
BLASTINADO HASTA EL CUELLO
SMT4015/H IMPLANTE SIN MONTADOR NI TAPA BASE 4,1 MM CUERPO 4,1 MM X 15 MM
BLASTINADO HÍBRIDO
SMT4015/QT IMPLANTE SIN MONTADOR NI TAPA BASE 4,1 MM CUERPO 4,1 MM X 15 MM
BLASTINADO HASTA EL CUELLO
SMT4085/H IMPLANTE SIN MONTADOR NI TAPA BASE 4,1 MM CUERPO 4,1 MM X 8,5 MM
BLASTINADO HÍBRIDO
SMT4085/QT IMPLANTE SIN MONTADOR NI TAPA BASE 4,1 MM CUERPO 4,1 MM X 8,5 MM
BLASTINADO HASTA EL CUELLO
SMT5007/H IMPLANTE SIN MONTADOR NI TAPA BASE 4,9 MM CUERPO 5,0 MM X 7 MM
BLASTINADO HÍBRIDO
SMT5007/P IMPLANTE SIN MONTADOR NI TAPA BASE 4,9 MM CUERPO 5,0 MM X 7 MM
BLASTINADO HASTA EL CUELLO
SMT5007/QT IMPLANTE STAR GRIP SIN MONTADOR NI TAPA BASE 4,9 MM CUERPO 5,0
MM X 7 MM BLASTINADO HASTA EL CUELLO
SMT5010/H IMPLANTE SIN MONTADOR NI TAPA BASE 4,9 MM CUERPO 5,0 MM X 10 MM
BLASTINADO HÍBRIDO
SMT5010/P IMPLANTE STAR GRIP SIN MONTADOR NI TAPA BASE 4,9 MM CUERPO 5,0 MM
X 10 MM BLASTINADO HASTA EL CUELLO
SMT5010/QT IMPLANTE SIN MONTADOR NI TAPA BASE 4,9 MM CUERPO 5,0 MM X 10 MM
BLASTINADO HASTA EL CUELLO
SMT5011/H IMPLANTE SIN MONTADOR NI TAPA BASE 4,9 MM CUERPO 5,0 MM X 11,5 MM
BLASTINADO HÍBRIDO
SMT5011/P IMPLANTE STAR GRIP SIN MONTADOR NI TAPA BASE 4,9 MM CUERPO 5,0 MM
X 11,5 MM BLASTINADO HASTA EL CUELLO
SMT5011/QT IMPLANTE SIN MONTADOR NI TAPA BASE 4,9 MM CUERPO 5,0 MM X 11,5 MM
BLASTINADO HASTA EL CUELLO
SMT5013/H IMPLANTE SIN MONTADOR NI TAPA BASE 4,9 MM CUERPO 5,0 MM X 13 MM
BLASTINADO HÍBRIDO
SMT5013/P IMPLANTE STAR GRIP SIN MONTADOR NI TAPA BASE 4,9 MM CUERPO 5,0 MM
X 13 MM BLASTINADO HASTA EL CUELLO
SMT5013/QT IMPLANTE SIN MONTADOR NI TAPA BASE 4,9 MM CUERPO 5,0 MM X 13 MM
BLASTINADO HASTA EL CUELLO
SMT5015/H IMPLANTE SIN MONTADOR NI TAPA BASE 4,9 MM CUERPO 5,0 MM X 15 MM
BLASTINADO HÍBRIDO
SMT5015/QT IMPLANTE SIN MONTADOR NI TAPA BASE 4,9 MM CUERPO 5,0 MM X 15 MM
BLASTINADO HASTA EL CUELLO
SMT5085/H IMPLANTE SIN MONTADOR NI TAPA BASE 4,9 MM CUERPO 5,0 MM X 8,5 MM
BLASTINADO HÍBRIDO
SMT5085/P IMPLANTE STAR GRIP SIN MONTADOR NI TAPA BASE 4,9 MM CUERPO 5,0 MM
X 8,5 MM BLASTINADO HASTA EL CUELLO
SMT5085/QT IMPLANTE SIN MONTADOR NI TAPA BASE 4,9 MM CUERPO 5,0 MM X 8,5 MM
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BLASTINADO HASTA EL CUELLO
SUR2510/MQT IMPLANTE CON MULTIFUNCION Y TAPA BASE 3,4 MM CUERPO 2,5 MM X 10
MM BLASTINADO HASTA EL CUELLO
SUR2510/QT IMPLANTE CON MONTADOR Y TAPA BASE 3,4 MM CUERPO 2,5 MM X 10 MM
BLASTINADO HASTA EL CUELLO
SUR2511/MQT IMPLANTE CON MULTIFUNCION Y TAPA BASE 3,4 MM CUERPO 2,5 MM X
11,5 MM BLASTINADO HASTA EL CUELLO
SUR2511/QT IMPLANTE CON MONTADOR Y TAPA BASE 3,4 MM CUERPO 2,5 MM X 11,5
MM BLASTINADO HASTA EL CUELLO
SUR2513/MQT IMPLANTE CON MULTIFUNCION Y TAPA BASE 3,4 MM CUERPO 2,5 MM X 13
MM BLASTINADO HASTA EL CUELLO
SUR2513/QT IMPLANTE CON MONTADOR Y TAPA BASE 3,4 MM CUERPO 2,5 MM X 13 MM
BLASTINADO HASTA EL CUELLO
SUR2515/MQT IMPLANTE CON MULTIFUNCION Y TAPA BASE 3,4 MM CUERPO 2,5 MM X 15
MM BLASTINADO HASTA EL CUELLO
SUR2515/QT IMPLANTE CON MONTADOR Y TAPA BASE 3,4 MM CUERPO 2,5 MM X 15 MM
BLASTINADO HASTA EL CUELLO
SUR3410/H IMPLANTE CON MONTADOR Y TAPA BASE 3,4 M CUERPO 3,4 MM X 10 MM
BLASTINADO HÍBRIDO
SUR3410/MH IMPLANTE CON MONTADOR Y TAPA BASE 3,4 M CUERPO 3,4 MM X 10 MM
BLASTINADO HÍBRIDO
SUR3410/MQT IMPLANTE CON MULTIFUNCION Y TAPA BASE 3,4 MM CUERPO 3,4 MM X 10
MM BLASTINADO HASTA EL CUELLO
SUR3410/QT IMPLANTE CON MONTADOR Y TAPA BASE 3,4 MM CUERPO 3,4 MM X 10 MM
BLASTINADO HASTA EL CUELLO
SUR3411/H IMPLANTE CON MONTADOR Y TAPA BASE 3,4 M CUERPO 3,4 MM X 11,5 MM
BLASTINADO HÍBRIDO
SUR3411/MH IMPLANTE CON MULTIFUNCION Y TAPA BASE 3,4 MM CUERPO 3,4 MM X
11,5 MM BLASTINADO HÍBRIDO
SUR3411/MQT IMPLANTE CON MULTIFUNCION Y TAPA BASE 3,4 MM CUERPO 3,4 MM X
11,5 MM BLASTINADO HASTA EL CUELLO
SUR3411/QT IMPLANTE CON MONTADOR Y TAPA BASE 3,4 MM CUERPO 3,4 MM X 11,5
MM BLASTINADO HASTA EL CUELLO
SUR3413/H IMPLANTE CON MONTADOR Y TAPA BASE 3,4 M CUERPO 3,4 MM X 13 MM
BLASTINADO HÍBRIDO
SUR3413/MH IMPLANTE CON MULTIFUNCION Y TAPA BASE 3,4 MM CUERPO 3,4 MM X 13
MM BLASTINADO HÍBRIDO
SUR3413/MQT IMPLANTE CON MULTIFUNCION Y TAPA BASE 3,4 MM CUERPO 3,4 MM X
11,5 MM BLASTINADO HASTA EL CUELLO
SUR3413/QT IMPLANTE CON MONTADOR Y TAPA BASE 3,4 MM CUERPO 3,4 MM X 13 MM
BLASTINADO HASTA EL CUELLO
SUR3415/H IMPLANTE CON MONTADOR Y TAPA BASE 3,4 M CUERPO 3,4 MM X 15 MM
BLASTINADO HÍBRIDO
SUR3415/MH IMPLANTE CON MULTIFUNCION Y TAPA BASE 3,4 MM CUERPO 3,4 MM X 15
MM BLASTINADO HÍBRIDO
SUR3415/MQT IMPLANTE CON MULTIFUNCION Y TAPA BASE 3,4 MM CUERPO 3,4 MM X 15
MM BLASTINADO HASTA EL CUELLO
SUR3415/QT IMPLANTE CON MONTADOR Y TAPA BASE 3,4 MM CUERPO 3,4 MM X 15 MM
BLASTINADO HASTA EL CUELLO
SUR3485/H IMPLANTE CON MONTADOR Y TAPA BASE 3,4 M CUERPO 3,4 MM X 8,5 MM
BLASTINADO HÍBRIDO
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SUR3485/MH IMPLANTE CON MULTIFUNCION Y TAPA BASE 3,4 MM CUERPO 3,4 MM X 8,5
MM BLASTINADO HÍBRIDO
SUR3485/MQT IMPLANTE CON MULTIFUNCION Y TAPA BASE 3,4 MM CUERPO 3,4 MM X
8,5 MM BLASTINADO HASTA EL CUELLO
SUR3485/QT IMPLANTE CON MONTADOR Y TAPA BASE 3,4 MM CUERPO 3,4 MM X 8,5 MM
BLASTINADO HASTA EL CUELLO
SUR3706/H IMPLANTE CON MONTADOR Y TAPA BASE 4,1 MM CUERPO 3,75 MM X 6 MM
BLASTINADO HÍBRIDO
SUR3706/MH IMPLANTE CON MULTIFUNCION Y TAPA BASE 4,1 MM CUERPO 3,75 MM X 6
MM BLASTINADO HÍBRIDO
SUR3706/MQT IMPLANTE CON MULTIFUNCION Y TAPA BASE 4,1 MM CUERPO 3,75 MM X 6
MM BLASTINADO HASTA EL CUELLO
SUR3706/QT IMPLANTE CON MONTADOR Y TAPA BASE 4,1 MM CUERPO 3,75 MM X 6 MM
BLASTINADO HASTA EL CUELLO
SUR3710/H IMPLANTE CON MONTADOR Y TAPA BASE 4,1 MM CUERPO 3,75 MM X 10 MM
BLASTINADO HÍBRIDO
SUR3710/MH IMPLANTE CON MULTIFUNCION Y TAPA BASE 4,1 MM CUERPO 3,75 MM X 10
MM BLASTINADO HÍBRIDO
SUR3710/MQT IMPLANTE CON MULTIFUNCION Y TAPA BASE 4,1 MM CUERPO 3,75 MM X
10 MM BLASTINADO HASTA EL CUELLO
SUR3710/QT IMPLANTE CON MONTADOR Y TAPA BASE 4,1 MM CUERPO 3,75 MM X 10 MM
BLASTINADO HASTA EL CUELLO
SUR3711/H IMPLANTE CON MONTADOR Y TAPA BASE 4,1 MM CUERPO 3,75 MM X 11,5
MM BLASTINADO HÍBRIDO
SUR3711/MH IMPLANTE CON MULTIFUNCION Y TAPA BASE 4,1 MM CUERPO 3,75 MM X
11,5 MM BLASTINADO HÍBRIDO
SUR3711/MQT IMPLANTE CON MULTIFUNCION Y TAPA BASE 4,1 MM CUERPO 3,75 MM X
11,5 MM BLASTINADO HASTA EL CUELLO
SUR3711/QT IMPLANTE CON MONTADOR Y TAPA BASE 4,1 MM CUERPO 3,75 MM X 11,5
MM BLASTINADO HASTA EL CUELLO
SUR3713/H IMPLANTE CON MONTADOR Y TAPA BASE 4,1 MM CUERPO 3,75 MM X 13 MM
BLASTINADO HÍBRIDO
SUR3713/QT IMPLANTE CON MONTADOR Y TAPA BASE 4,1 MM CUERPO 3,75 MM X 13 MM
BLASTINADO HASTA EL CUELLO
SUR3713/MH IMPLANTE CON MULTIFUNCION Y TAPA BASE 4,1 MM CUERPO 3,75 MM X 13
MM BLASTINADO HÍBRIDO
SUR3713/MQT IMPLANTE CON MULTIFUNCION Y TAPA BASE 4,1 MM CUERPO 3,75 MM X
13 MM BLASTINADO HASTA EL CUELLO
SUR3715/H IMPLANTE CON MONTADOR Y TAPA BASE 4,1 MM CUERPO 3,75 MM X 15 MM
BLASTINADO HÍBRIDO
SUR3715/MH IMPLANTE CON MULTIFUNCION Y TAPA BASE 4,1 MM CUERPO 3,75 MM X 15
MM BLASTINADO HÍBRIDO
SUR3715/MQT IMPLANTE CON MULTIFUNCION Y TAPA BASE 4,1 MM CUERPO 3,75 MM X
15 MM BLASTINADO HASTA EL CUELLO
SUR3715/QT IMPLANTE CON MONTADOR Y TAPA BASE 4,1 MM CUERPO 3,75 MM X 15 MM
BLASTINADO HASTA EL CUELLO
SUR3785/H IMPLANTE CON MONTADOR Y TAPA BASE 4,1 MM CUERPO 3,75 MM X 8,5 MM
BLASTINADO HÍBRIDO
SUR3785/MH IMPLANTE CON MULTIFUNCION Y TAPA BASE 4,1 MM CUERPO 3,75 MM X
8,5 MM BLASTINADO HÍBRIDO
SUR3785/MQT IMPLANTE CON MULTIFUNCION Y TAPA BASE 4,1 MM CUERPO 3,75 MM X
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8,5 MM BLASTINADO HASTA EL CUELLO
SUR3785/QT IMPLANTE CON MONTADOR Y TAPA BASE 4,1 MM CUERPO 3,75 MM X 8,5
MM BLASTINADO HASTA EL CUELLO
SUR4006/JLG IMPLANTE CON MONTADOR Y TAPA BASE 4,1 MM CUERPO 4,3 MM X 6 MM
BLASTINADO HASTA EL CUELLO
SUR4006/H IMPLANTE CON MONTADOR Y TAPA BASE 4,1 MM CUERPO 4,0 MM X 6 MM
BLASTINADO HÍBRIDO
SUR4006/MH IMPLANTE CON MULTIFUNCION Y TAPA BASE 4,1 MM CUERPO 4,0 MM X 6
MM BLASTINADO HÍBRIDO
SUR4006/MQT IMPLANTE CON MULTIFUNCION Y TAPA BASE 4,1 MM CUERPO 4,0 MM X 6
MM BLASTINADO HASTA EL CUELLO
SUR4006/QT IMPLANTE CON MONTADOR Y TAPA BASE 4,1 MM CUERPO 4,0 MM X 6 MM
BLASTINADO HASTA EL CUELLO
SUR4010/H IMPLANTE CON MONTADOR Y TAPA BASE 4,1 MM CUERPO 4,0 MM X 10 MM
BLASTINADO HÍBRIDO
SUR4010/MH IMPLANTE CON MULTIFUNCION Y TAPA BASE 4,1 MM CUERPO 4,0 MM X 10
MM BLASTINADO HÍBRIDO
SUR4010/MQT IMPLANTE CON MULTIFUNCION Y TAPA BASE 4,1 MM CUERPO 4,0 MM X 10
MM BLASTINADO HASTA EL CUELLO
SUR4010/QT IMPLANTE CON MONTADOR Y TAPA BASE 4,1 MM CUERPO 4,0 MM X 10 MM
BLASTINADO HASTA EL CUELLO
SUR4011/H IMPLANTE CON MONTADOR Y TAPA BASE 4,1 MM CUERPO 4,0 MM X 11,5 MM
BLASTINADO HÍBRIDO
SUR4011/MH IMPLANTE CON MULTIFUNCION Y TAPA BASE 4,1 MM CUERPO 4,0 MM X
11,5 MM BLASTINADO HÍBRIDO
SUR4011/MQT IMPLANTE CON MULTIFUNCION Y TAPA BASE 4,1 MM CUERPO 4,0 MM X
11,5 MM BLASTINADO HASTA EL CUELLO
SUR4011/QT IMPLANTE CON MONTADOR Y TAPA BASE 4,1 MM CUERPO 4,0 MM X 11,5
MM BLASTINADO HASTA EL CUELLO
SUR4013/H IMPLANTE CON MONTADOR Y TAPA BASE 4,1 MM CUERPO 4,0 MM X 13 MM
BLASTINADO HÍBRIDO
SUR4013/MH IMPLANTE CON MULTIFUNCION Y TAPA BASE 4,1 MM CUERPO 4,0 MM X 13
MM BLASTINADO HÍBRIDO
SUR4013/MQT IMPLANTE CON MULTIFUNCION Y TAPA BASE 4,1 MM CUERPO 4,0 MM X 13
MM BLASTINADO HASTA EL CUELLO
SUR4013/QT IMPLANTE CON MONTADOR Y TAPA BASE 4,1 MM CUERPO 4,0 MM X 13 MM
BLASTINADO HASTA EL CUELLO
SUR4015/H IMPLANTE CON MONTADOR Y TAPA BASE 4,1 MM CUERPO 4,0 MM X 15 MM
BLASTINADO HÍBRIDO
SUR4015/MH IMPLANTE CON MULTIFUNCION Y TAPA BASE 4,1 MM CUERPO 4,0 MM X 15
MM BLASTINADO HÍBRIDO
SUR4015/MQT IMPLANTE CON MULTIFUNCION Y TAPA BASE 4,1 MM CUERPO 4,0 MM X 15
MM BLASTINADO HASTA EL CUELLO
SUR4015/QT IMPLANTE CON MONTADOR Y TAPA BASE 4,1 MM CUERPO 4,0 MM X 15 MM
BLASTINADO HASTA EL CUELLO
SUR4085/H IMPLANTE CON MONTADOR Y TAPA BASE 4,1 MM CUERPO 4,0 MM X 8,5 MM
BLASTINADO HÍBRIDO
SUR4085/MH IMPLANTE CON MULTIFUNCION Y TAPA BASE 4,1 MM CUERPO 4,0 MM X 8,5
MM BLASTINADO HÍBRIDO
SUR4085/MQT IMPLANTE CON MULTIFUNCION Y TAPA BASE 4,1 MM CUERPO 4,0 MM X
8,5 MM BLASTINADO HASTA EL CUELLO
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SUR4085/QT IMPLANTE CON MONTADOR Y TAPA BASE 4,1 MM CUERPO 4,0 MM X 8,5 MM
BLASTINADO HASTA EL CUELLO
SUR5007/H IMPLANTE CON MONTADOR Y TAPA BASE 5,0 MM CUERPO 4,9 MM X 7 MM
BLASTINADO HÍBRIDO
SUR5007/MH IMPLANTE CON MULTIFUNCION Y TAPA BASE 5,0 MM CUERPO 4,9 MM X 7
MM BLASTINADO HÍBRIDO
SUR5007/MQT IMPLANTE CON MULTIFUNCION Y TAPA BASE 5,0 MM CUERPO 4,9 MM X 7
MM BLASTINADO HASTA EL CUELLO
SUR5007/QT IMPLANTE CON MONTADOR Y TAPA BASE 5,0 MM CUERPO 4,9 MM X 7 MM
BLASTINADO HASTA EL CUELLO
SUR5010/H IMPLANTE CON MONTADOR Y TAPA BASE 5,0 MM CUERPO 4,9 MM X 10 MM
BLASTINADO HÍBRIDO
SUR5010/MH IMPLANTE CON MULTIFUNCION Y TAPA BASE 5,0 MM CUERPO 4,9 MM X 10
MM BLASTINADO HÍBRIDO
SUR5010/MQT IMPLANTE CON MULTIFUNCION Y TAPA BASE 5,0 MM CUERPO 4,9 MM X 10
MM BLASTINADO HASTA EL CUELLO
SUR5010/QT IMPLANTE CON MONTADOR Y TAPA BASE 5,0 MM CUERPO 4,9 MM X 10 MM
BLASTINADO HASTA EL CUELLO
SUR5011/H IMPLANTE CON MONTADOR Y TAPA BASE 5,0 MM CUERPO 4,9 MM X 11,5 MM
BLASTINADO HÍBRIDO
SUR5011/MH IMPLANTE CON MULTIFUNCION Y TAPA BASE 5,0 MM CUERPO 4,9 MM X
11,5 MM BLASTINADO HÍBRIDO
SUR5011/MQT IMPLANTE CON MULTIFUNCION Y TAPA BASE 5,0 MM CUERPO 4,9 MM X
11,5 MM BLASTINADO HASTA EL CUELLO
SUR5011/QT IMPLANTE CON MONTADOR Y TAPA BASE 5,0 MM CUERPO 4,9 MM X 11,5
MM BLASTINADO HASTA EL CUELLO
SUR5013/H IMPLANTE CON MONTADOR Y TAPA BASE 5,0 MM CUERPO 4,9 MM X 13 MM
BLASTINADO HÍBRIDO
SUR5013/MH IMPLANTE CON MULTIFUNCION Y TAPA BASE 5,0 MM CUERPO 4,9 MM X 13
MM BLASTINADO HÍBRIDO
SUR5013/MQT IMPLANTE CON MULTIFUNCION Y TAPA BASE 5,0 MM CUERPO 4,9 MM X 13
MM BLASTINADO HASTA EL CUELLO
SUR5013/QT IMPLANTE CON MONTADOR Y TAPA BASE 5,0 MM CUERPO 4,9 MM X 13 MM
BLASTINADO HASTA EL CUELLO
SUR5015/H IMPLANTE CON MONTADOR Y TAPA BASE 5,0 MM CUERPO 4,9 MM X 15 MM
BLASTINADO HÍBRIDO
SUR5015/MH IMPLANTE CON MULTIFUNCION Y TAPA BASE 5,0 MM CUERPO 4,9 MM X 15
MM BLASTINADO HÍBRIDO
SUR5015/MQT IMPLANTE CON MULTIFUNCION Y TAPA BASE 5,0 MM CUERPO 4,9 MM X
15MM BLASTINADO HASTA EL CUELLO
SUR5015/QT IMPLANTE CON MONTADOR Y TAPA BASE 5,0 MM CUERPO 4,9 MM X 15 MM
BLASTINADO HASTA EL CUELLO
SUR5085/H IMPLANTE CON MONTADOR Y TAPA BASE 5,0 MM CUERPO 4,9 MM X 8,5 MM
BLASTINADO HÍBRIDO
SUR5085/MH IMPLANTE CON MULTIFUNCION Y TAPA BASE 5,0 MM CUERPO 4,9 MM X 8,5
MM BLASTINADO HÍBRIDO
SUR5085/MQT IMPLANTE CON MULTIFUNCION Y TAPA BASE 5,0 MM CUERPO 4,9 MM X
8,5 MM BLASTINADO HASTA EL CUELLO
SUR5085/QT IMPLANTE CON MONTADOR Y TAPA BASE 5,0 MM CUERPO 4,9 MM X 8,5 MM
BLASTINADO HASTA EL CUELLO
SURM3210/H IMPLANTE CON MONTADOR Y TAPA BASE 4,1 MM CUERPO 3,25 MM X 10
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MM BLASTINADO HÍBRIDO
SURM3210/QT IMPLANTE CON MONTADOR Y TAPA BASE 4,1 MM CUERPO 3,25 MM X 10
MM BLASTINADO HASTA EL CUELLO
SURM3211/H IMPLANTE CON MONTADOR Y TAPA BASE 4,1 MM CUERPO 3,25 MM X 11,5
MM BLASTINADO HÍBRIDO
SURM3211/QT IMPLANTE CON MONTADOR Y TAPA BASE 4,1 MM CUERPO 3,25 MM X 11,5
MM BLASTINADO HASTA EL CUELLO
SURM3213/H IMPLANTE CON MONTADOR Y TAPA BASE 4,1 MM CUERPO 3,25 MM X 13
MM BLASTINADO HÍBRIDO
SURM3215/QT IMPLANTE CON MONTADOR Y TAPA BASE 4,1 MM CUERPO 3,25 MM X 11,5
MM BLASTINADO HASTA EL CUELLO.

Período de vida útil: 5 años a partir de la fecha de fabricación

Condición de uso: Uso exclusivo a profesionales e instituciones sanitarias

Fuente de obtención de la materia prima de origen biotecnológico: N/A

Forma de presentación: Envasados de manera individual, en empaque tipo blíster, estériles por
radiación Gamma.

Método de esterilización: Radiación Gamma

Nombre del fabricante: E y G Medical System S.R.L.

Lugar de elaboración: Avenida Coronel Cárdenas 2768/2774. Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. República Argentina.

El  responsable  legal  y  su  responsable  técnico  son  responsables  de  la  veracidad  de  la
documentación e información presentada y declaran bajo juramento que el producto médico no ha
sufrido  modificaciones según Artículo  11°  Disposición 9688/19,  que cumple  y  satisface los
Requisitos Esenciales de Seguridad y Eficacia (R.E.S.E.) previstos por la Disposición ANMAT N°
4306/99.

La  empresa  mantiene  en  su  establecimiento  y  a  disposición  de  la  autoridad  sanitaria  la
documentación requerida por disposición ANMAT N° 2318/02 y 9688/19

 
 
 
 
 
 

Responsable Legal
Firma y Sello

 
 
 
 
 
 

Responsable Técnico
Firma y Sello

La presente DECLARACIÓN JURADA ha sido emitida de acuerdo con las previsiones de la
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Responsable Técnico
Firma y Sello

La presente DECLARACIÓN JURADA ha sido emitida de acuerdo con las previsiones de la
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Firma y Sello

La presente DECLARACIÓN JURADA ha sido emitida de acuerdo con las previsiones de la
RAMOS Maria Carolina
CUIL 23248705434

Responsable Legal
Firma y Sello

La presente DECLARACIÓN JURADA ha sido emitida de acuerdo con las previsiones de laLa presente DECLARACIÓN JURADA ha sido emitida de acuerdo con las previsiones de la
RAMOS Maria CarolinaRAMOS Maria CarolinaRAMOS Maria Carolina

La presente DECLARACIÓN JURADA ha sido emitida de acuerdo con las previsiones de laCUIL 23248705434La presente DECLARACIÓN JURADA ha sido emitida de acuerdo con las previsiones de la

BIRRIEL TRINDADE Carlos Gustavo
CUIL 23186807219



Disposición ANMAT Nº 9688/19,  quedando inscripta  la  reválida en el  Registro  Nacional  de
Productores y Productos de Tecnología Médica (R.P.P.T.M.) a favor de EyG Medical System
S.R.L. bajo el número PM 2196-3 siendo su nueva vigencia hasta el 22 abril 2026

 
 
 
 
 
 

Instituto Nacional de Productos Médicos ANMAT
Firma y Sello

El presente certificado será válido únicamente cuando se presente junto con las Disposiciones
previas del PM enunciadas anteriormente y sea verificado con su código QR a través de la página
de ANMAT.

Fecha de emisión: 15 marzo 2021

La validez del presente documento deberá verificarse mediante el código QR.

N° Identificatorio Trámite: 27508
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siendo su nueva vigencia hasta el 22 abril 2026

Instituto Nacional de Productos Médicos ANMAT
Firma y Sello

RIZZO Marcela Claudia
CUIL 27169736184




