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CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN

N° rev: 2196-4#0001

 

El Instituto Nacional de Productos Médicos de la Administración Nacional de Medicamentos,
Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que de acuerdo con lo solicitado por EyG
Medical System S.R.L. , se autoriza la modificación en el Registro Nacional de Productores y
Productos de Tecnología Médica (RPPTM), del PM 2196-4 aprobado según:

Disposición autorizante N° 8826-16 de fecha 08 agosto 2016
Disposiciones modificatorias y reválidas N°: 1725/17 modificación

Del siguiente/s dato/s característico/s:

DATO
IDENTIFICATO
RIO A
MODIFICAR

DATO AUTORIZADO
HASTA LA FECHA MODIFICACION/RECTIFICACION AUTORIZADA

Marca de (los)
producto(s)
médico(s)

Q-IMPLANT; IMPLANT
BONE; JET IMPLANT

Q-IMPLANT; IMPLANT BONE; JET IMPLANT;
Cirugia I; Cirugia II; Cirugia III; Implantsin; SIN
(Sistema de implante Nacional)

Modelos

CONEXIÓN TRI CHANNEL
RS:
PLATAFORMA 3.5 MM:
SUR3510/RS IMPLANTE
CONEXION RS BASE 3.5
X 10 MM, CUERPO 3.45
CON TAPA Y MONTADOR
TRATADO DESDE EL
CUELLO
SUR3511/RS IMPLANTE
CONEXION RS BASE 3.5
X 11.5 MM, CUERPO 3.45
CON TAPA Y MONTADOR
TRATADO DESDE EL
CUELLO

RS3510 IMPLANTE HEXAGONO INTERNO RS
SIN MONTADOR CON TAPA BASE 3,5 MM
CUERPO 3,45 MM X 10 MM BLASTINADO
HASTA EL CUELLO
RS3511 IMPLANTE HEXAGONO INTERNO RS
SIN MONTADOR CON TAPA BASE 3,5 MM
CUERPO 3,45 MM X 11,5 MM BLASTINADO
HASTA EL CUELLO
RS3513 IMPLANTE HEXAGONO INTERNO RS
SIN MONTADOR CON TAPA BASE 3,5 MM
CUERPO 3,45 MM X 13 MM BLASTINADO
HASTA EL CUELLO
RS3515 IMPLANTE HEXAGONO INTERNO RS
SIN MONTADOR CON TAPA BASE 3,5 MM
CUERPO 3,45 MM X 15 MM BLASTINADO
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SUR3513/RS IMPLANTE
CONEXION RS BASE 3.5
X 13 MM, CUERPO 3.45
CON TAPA Y MONTADOR
TRATADO DESDE EL
CUELLO
SUR3515/RS IMPLANTE
CONEXION RS BASE 3.5
X 15 MM, CUERPO 3.45
CON TAPA Y MONTADOR
TRATADO DESDE EL
CUELLO
RS3510 IMPLANTE
CONEXION RS BASE 3.5
X 10 MM, CUERPO 3.45
CON TAPA TRATADO
DESDE EL CUELLO
RS3511 IMPLANTE
CONEXION RS BASE 3.5
X 11.5 MM, CUERPO 3.45
CON TAPA TRATADO
DESDE EL CUELLO
RS3513 IMPLANTE
CONEXION RS BASE 3.5
X 13 MM, CUERPO 3.45
CON TAPA TRATADO
DESDE EL CUELLO
RS3515 IMPLANTE
CONEXION RS BASE 3.5
X 15 MM, CUERPO 3.45
CON TAPA TRATADO
DESDE EL CUELLO
PLATAFORMA 4.3 MM:
SUR4310/RS IMPLANTE
CONEXION RS BASE 4.3
X 10 MM, CUERPO 4.2
CON TAPA Y MONTADOR
TRATADO DESDE EL
CUELLO
SUR4311/RS IMPLANTE
CONEXION RS BASE 4.3
X 11.5 MM, CUERPO 4.2
CON TAPA Y MONTADOR
TRATADO DESDE EL
CUELLO
SUR4313/RS IMPLANTE
CONEXION RS BASE 4.3
X 13 MM, CUERPO 4.2
CON TAPA Y MONTADOR
TRATADO DESDE EL

HASTA EL CUELLO
RS4310 IMPLANTE HEXAGONO INTERNO RS
SIN MONTADOR CON TAPA BASE 4,3 MM
CUERPO 4,3 MM X 10 MM BLASTINADO HASTA
EL CUELLO
RS4311 IMPLANTE HEXAGONO INTERNO RS
SIN MONTADOR CON TAPA BASE 4,3 MM
CUERPO 4,3 MM X 11,5 MM BLASTINADO
HASTA EL CUELLO
RS4313 IMPLANTE HEXAGONO INTERNO RS
SIN MONTADOR CON TAPA BASE 4,3 MM
CUERPO 4,3 MM X 13 MM BLASTINADO HASTA
EL CUELLO
RS4315 IMPLANTE HEXAGONO INTERNO RS
SIN MONTADOR CON TAPA BASE 4,3 MM
CUERPO 4,3 MM X 15 MM BLASTINADO HASTA
EL CUELLO
RS4385 IMPLANTE HEXAGONO INTERNO RS
SIN MONTADOR CON TAPA BASE 4,3 MM
CUERPO 4,3 MM X 8,5 MM BLASTINADO
HASTA EL CUELLO
RS5010 IMPLANTE HEXAGONO INTERNO RS
SIN MONTADOR CON TAPA BASE 5,0 MM
CUERPO 4,9 MM X 10 MM BLASTINADO HASTA
EL CUELLO
RS5011 IMPLANTE HEXAGONO INTERNO RS
SIN MONTADOR CON TAPA BASE 5,0 MM
CUERPO 4,9 MM X 11,5 MM BLASTINADO
HASTA EL CUELLO
RS5013 IMPLANTE HEXAGONO INTERNO RS
SIN MONTADOR CON TAPA BASE 5,0 MM
CUERPO 4,9 MM X 11,5 MM BLASTINADO
HASTA EL CUELLO
RS5015 IMPLANTE HEXAGONO INTERNO RS
SIN MONTADOR CON TAPA BASE 5,0 MM
CUERPO 4,9 MM X 15 MM BLASTINADO HASTA
EL CUELLO
RS5085 IMPLANTE HEXAGONO INTERNO RS
SIN MONTADOR CON TAPA BASE 5,0 MM
CUERPO 4,9 MM X 8,5 MM BLASTINADO
HASTA EL CUELLO
RS5610 IMPLANTE HEXAGONO INTERNO RS
SIN MONTADOR CON TAPA BASE 5,0 MM
CUERPO 6,0 MM X 10 MM BLASTINADO HASTA
EL CUELLO
RS5611 IMPLANTE HEXAGONO INTERNO RS
SIN MONTADOR CON TAPA BASE 5,0 MM
CUERPO 6,0 MM X 11,5 MM BLASTINADO
HASTA EL CUELLO
RS5613 IMPLANTE HEXAGONO INTERNO RS
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CUELLO
SUR4315/RS IMPLANTE
CONEXION RS BASE 4.3
X 15 MM, CUERPO 4.2
CON TAPA Y MONTADOR
TRATADO DESDE EL
CUELLO
SUR4385/RS IMPLANTE
CONEXION RS BASE 4.3
X 8.5 MM, CUERPO 4.2
CON TAPA Y MONTADOR
TRATADO DESDE EL
CUELLO
RS4310 IMPLANTE
CONEXION RS BASE 4.3
X 10 MM, CUERPO 4.2
CON TAPA TRATADO
DESDE EL CUELLO
RS4311 IMPLANTE
CONEXION RS BASE 4.3
X 11.5 MM, CUERPO 4.2
CON TAPA TRATADO
DESDE EL CUELLO
RS4313 IMPLANTE
CONEXION RS BASE 4.3
X 13 MM, CUERPO 4.2
CON TAPA TRATADO
DESDE EL CUELLO
RS4315 IMPLANTE
CONEXION RS BASE 4.3
X 15 MM, CUERPO 4.2
CON TAPA TRATADO
DESDE EL CUELLO
RS4385 IMPLANTE
CONEXION RS BASE 4.3
X 8.5 MM, CUERPO 4.2
CON TAPA TRATADO
DESDE EL CUELLO
PLATAFORMA 5.0 MM:
SUR5010/RS IMPLANTE
CONEXION RS BASE 5.0
X 10 MM, CUERPO 4.8
CON TAPA Y MONTADOR
TRATADO DESDE EL
CUELLO
SUR5011/RS IMPLANTE
CONEXION RS BASE 5.0
X 11.5 MM, CUERPO 4.8
CON TAPA Y MONTADOR
TRATADO DESDE EL

SIN MONTADOR CON TAPA BASE 5,0 MM
CUERPO 6,0 MM X 13 MM BLASTINADO HASTA
EL CUELLO
RS5615 IMPLANTE HEXAGONO INTERNO RS
SIN MONTADOR CON TAPA BASE 5,0 MM
CUERPO 6,0 MM X 15 MM BLASTINADO HASTA
EL CUELLO
SMHI3410/AB IMPLANTE HEXAGONO INTERNO
SIN MONTADOR CON TAPA BASE 4,1 MM
CUERPO 3,3 MM X 10 MM BLASTINADO HASTA
EL CUELLO
SMHI3411/AB IMPLANTE HEXAGONO INTERNO
SIN MONTADOR CON TAPA BASE 4,1 MM
CUERPO 3,3 MM X 11,5 MM BLASTINADO
HASTA EL CUELLO
SMHI3413/AB IMPLANTE HEXAGONO INTERNO
SIN MONTADOR CON TAPA BASE 4,1 MM
CUERPO 3,3 MM X 13 MM BLASTINADO HASTA
EL CUELLO
SMHI3415/AB IMPLANTE HEXAGONO INTERNO
SIN MONTADOR CON TAPA BASE 4,1 MM
CUERPO 3,3 MM X 15 MM BLASTINADO HASTA
EL CUELLO
SMHI3485/AB IMPLANTE HEXAGONO INTERNO
SIN MONTADOR CON TAPA BASE 4,1 MM
CUERPO 3,3 MM X 8,5 MM BLASTINADO
HASTA EL CUELLO
SMHI3710/AB IMPLANTE HEXAGONO INTERNO
SIN MONTADOR CON TAPA BASE 4,1 MM
CUERPO 3,75 MM X 10 MM BLASTINADO
HASTA EL CUELLO
SMHI3711/AB IMPLANTE HEXAGONO INTERNO
SIN MONTADOR CON TAPA BASE 4,1 MM
CUERPO 3,75 MM X 11,5 MM BLASTINADO
HASTA EL CUELLO
SMHI3713/AB IMPLANTE HEXAGONO INTERNO
SIN MONTADOR CON TAPA BASE 4,1 MM
CUERPO 3,75 MM X 13 MM BLASTINADO
HASTA EL CUELLO
SMHI3785/AB IMPLANTE HEXAGONO INTERNO
SIN MONTADOR CON TAPA BASE 4,1 MM
CUERPO 3,75 MM X 8,5 MM BLASTINADO
HASTA EL CUELLO
SMHI4010/AB IMPLANTE HEXAGONO INTERNO
SIN MONTADOR CON TAPA BASE 4,1 MM
CUERPO 4,0 MM X 10 MM BLASTINADO HASTA
EL CUELLO
SMHI4011/AB IMPLANTE HEXAGONO INTERNO
SIN MONTADOR CON TAPA BASE 4,1 MM
CUERPO 4,0 MM X 11,5 MM BLASTINADO
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CUELLO
SUR5013/RS IMPLANTE
CONEXION RS BASE 5.0
X 13 MM, CUERPO 4.8
CON TAPA Y MONTADOR
TRATADO DESDE EL
CUELLO
SUR5015/RS IMPLANTE
CONEXION RS BASE 5.0
X 15 MM, CUERPO 4.2
CON TAPA Y MONTADOR
TRATADO DESDE EL
CUELLO
SUR5610/RS IMPLANTE
CONEXION RS BASE 5.0
X 10 MM, CUERPO 6.0
CON TAPA Y MONTADOR
TRATADO DESDE EL
CUELLO
SUR5611/RS IMPLANTE
CONEXION RS BASE 5.0
X 11.5 MM, CUERPO 6.0
CON TAPA Y MONTADOR
TRATADO DESDE EL
CUELLO
SUR5613/RS IMPLANTE
CONEXION RS BASE 5.0
X 13 MM, CUERPO 6.0
CON TAPA Y MONTADOR
TRATADO DESDE EL
CUELLO
SUR5615/RS IMPLANTE
CONEXION RS BASE 5.0
X 15 MM, CUERPO 6.0
CON TAPA Y MONTADOR
TRATADO DESDE EL
CUELLO
RS5010 IMPLANTE
CONEXION RS BASE 5.0
X 10 MM, CUERPO 4.8
CON TAPA Y TRATADO
DESDE EL CUELLO
RS5011 IMPLANTE
CONEXION RS BASE 5.0
X 11.5 MM, CUERPO 4.8
CON TAPA Y TRATADO
DESDE EL CUELLO
RS5013 IMPLANTE
CONEXION RS BASE 5.0
X 13 MM, CUERPO 4.8

HASTA EL CUELLO
SMHI4013/AB IMPLANTE HEXAGONO INTERNO
SIN MONTADOR CON TAPA BASE 4,1 MM
CUERPO 4,0 MM X 13 MM BLASTINADO HASTA
EL CUELLO
SMHI4015/AB IMPLANTE HEXAGONO INTERNO
SIN MONTADOR CON TAPA BASE 4,1 MM
CUERPO 4,0 MM X 15 MM BLASTINADO HASTA
EL CUELLO
SMHI4085/AB IMPLANTE HEXAGONO INTERNO
SIN MONTADOR CON TAPA BASE 4,1 MM
CUERPO 4,0 MM X 8,5 MM BLASTINADO
HASTA EL CUELLO
SMHI5010/AB IMPLANTE HEXAGONO INTERNO
SIN MONTADOR CON TAPA BASE 4,1 MM
CUERPO 4,9 MM X 10 MM BLASTINADO HASTA
EL CUELLO
SMHI5011/AB IMPLANTE HEXAGONO INTERNO
SIN MONTADOR CON TAPA BASE 4,1 MM
CUERPO 4,9 MM X 11,5 MM BLASTINADO
HASTA EL CUELLO
SMHI5013/AB IMPLANTE HEXAGONO INTERNO
SIN MONTADOR CON TAPA BASE 4,1 MM
CUERPO 4,9 MM X 13 MM BLASTINADO HASTA
EL CUELLO
SMHI5015/AB IMPLANTE HEXAGONO INTERNO
SIN MONTADOR CON TAPA BASE 4,1 MM
CUERPO 4,9 MM X 15 MM BLASTINADO HASTA
EL CUELLO
SMHI5085/AB IMPLANTE HEXAGONO INTERNO
SIN MONTADOR CON TAPA BASE 4,1 MM
CUERPO 4,9 MM X 8,5 MM BLASTINADO
HASTA EL CUELLO
SMIM3509/QT IMPLANTE HEXAGONO
INTERNO SIN MONTADOR CON TAPA BASE
4,3 MM CUERPO 3,45 MM X 10 MM
BLASTINADO HASTA EL CUELLO
SMIM3511/QT IMPLANTE HEXAGONO
INTERNO SIN MONTADOR CON TAPA BASE
4,3 MM CUERPO 3,45 MM X 11,5 MM
BLASTINADO HASTA EL CUELLO
SMIM3513/QT IMPLANTE HEXAGONO
INTERNO SIN MONTADOR CON TAPA BASE
4,3 MM CUERPO 3,45 MM X 13 MM
BLASTINADO HASTA EL CUELLO
SMIM4309/QT IMPLANTE HEXAGONO
INTERNO SIN MONTADOR CON TAPA BASE
4,3 MM CUERPO 4,3 MM X 10 MM BLASTINADO
HASTA EL CUELLO
SMIM4311/QT IMPLANTE HEXAGONO
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CON TAPA Y TRATADO
DESDE EL CUELLO
RS5015 IMPLANTE
CONEXION RS BASE 5.0
X 15 MM, CUERPO 4.2
CON TAPA Y TRATADO
DESDE EL CUELLO
RS5610 IMPLANTE
CONEXION RS BASE 5.0
X 10 MM, CUERPO 6.0
CON TAPA Y TRATADO
DESDE EL CUELLO
RS5611 IMPLANTE
CONEXION RS BASE 5.0
X 11.5 MM, CUERPO 6.0
CON TAPA Y TRATADO
DESDE EL CUELLO
RS5613 IMPLANTE
CONEXION RS BASE 5.0
X 13 MM, CUERPO 6.0
CON TAPA Y TRATADO
DESDE EL CUELLO
RS5615 IMPLANTE
CONEXION RS BASE 5.0
X 15 MM, CUERPO 6.0
CON TAPA Y TRATADO
DESDE EL CUELLO
CONEXIÓN HEXÁGONO
INTERNO (HI):
SMTHI4010/QT IMPLANTE
HEXAGONO INTERNO
SIN MONTADOR NI TAPA
BASE 4.1 CUERPO 4.0 X
10 MM TRATADO DESDE
EL CUELLO
SMTHI4011/QT IMPLANTE
HEXAGONO INTERNO
SIN MONTADOR NI TAPA
BASE 4.1 CUERPO 4.0 X
11,5 MM TRATADO
DESDE EL CUELLO
SMTHI4013/QT IMPLANTE
HEXAGONO INTERNO
SIN MONTADOR NI TAPA
BASE 4.1 CUERPO 4.0 X
13 MM TRATADO DESDE
EL CUELLO
SMTHI4015/QT IMPLANTE
HEXAGONO INTERNO
SIN MONTADOR NI TAPA

INTERNO SIN MONTADOR CON TAPA BASE
4,3 MM CUERPO 4,3 MM X 11,5 MM
BLASTINADO HASTA EL CUELLO
SMIMI4313/QT IMPLANTE HEXAGONO
INTERNO SIN MONTADOR CON TAPA BASE
4,3 MM CUERPO 4,3 MM X 13 MM BLASTINADO
HASTA EL CUELLO
SMIM5009/QT IMPLANTE HEXAGONO
INTERNO SIN MONTADOR CON TAPA BASE
4,3 MM CUERPO 5,0 MM X 9 MM BLASTINADO
HASTA EL CUELLO
SMIM5011/QT IMPLANTE HEXAGONO
INTERNO SIN MONTADOR CON TAPA BASE
4,3 MM CUERPO 5,0 MM X 11,5 MM
BLASTINADO HASTA EL CUELLO
SMIM5013/Q IMPLANTE HEXAGONO INTERNO
SIN MONTADOR CON TAPA BASE 4,3 MM
CUERPO 5,0 MM X 13 MM BLASTINADO HASTA
EL CUELLO
SMTHI3410/QT IMPLANTE HEXAGONO
INTERNO SIN MONTADOR NI TAPA BASE 3,4
MM CUERPO 3,3 MM X 10 MM BLASTINADO
HASTA EL CUELLO
SMTHI3411/QT IMPLANTE HEXAGONO
INTERNO SIN MONTADOR NI TAPA BASE 3,4
MM CUERPO 3,3 MM X 11,5 MM BLASTINADO
HASTA EL CUELLO
SMTHI3413/QT IMPLANTE HEXAGONO
INTERNO SIN MONTADOR NI TAPA BASE 3,4
MM CUERPO 3,3 MM X 13 MM BLASTINADO
HASTA EL CUELLO
SMTHI3485/QT IMPLANTE HEXAGONO
INTERNO SIN MONTADOR NI TAPA BASE 3,4
MM CUERPO 3,3 MM X 15 MM BLASTINADO
HASTA EL CUELLO
SMTHI4010/QT IMPLANTE HEXAGONO
INTERNO SIN MONTADOR NI TAPA BASE 4,1
MM CUERPO 4,0 MM X 10 MM BLASTINADO
HASTA EL CUELLO
SMTHI4011/QT IMPLANTE HEXAGONO
INTERNO SIN MONTADOR NI TAPA BASE 4,1
MM CUERPO 4,0 MM X 11,5 MM BLASTINADO
HASTA EL CUELLO
SMTHI4013/QT IMPLANTE HEXAGONO
INTERNO SIN MONTADOR NI TAPA BASE 4,1
MM CUERPO 4,0 MM X 13 MM BLASTINADO
HASTA EL CUELLO
SMTHI4015/QT IMPLANTE HEXAGONO
INTERNO SIN MONTADOR NI TAPA BASE 4,1
MM CUERPO 4,0 MM X 15 MM BLASTINADO
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BASE 4.1 CUERPO 4.0 X
15 MM TRATADO DESDE
EL CUELLO
SMTHI5010/QT IMPLANTE
HEXAGONO INTERNO
SIN MONTADOR NI TAPA
BASE 5.0 CUERPO 4.9 X
10 MM TRATADO DESDE
EL CUELLO
SMTHI5011/QT IMPLANTE
HEXAGONO INTERNO
SIN MONTADOR NI TAPA
BASE 5.0 CUERPO 4.9 X
11,5 MM TRATADO
DESDE EL CUELLO
SMTHI5013/QT IMPLANTE
HEXAGONO INTERNO
SIN MONTADOR NI TAPA
BASE 5.0 CUERPO 4.9 X
13 MM TRATADO DESDE
EL CUELLO
SURHI3410/QT IMPLANTE
HEXAGONO INTERNO
CON MONTADOR Y TAPA
BASE 3.4 CUERPO 3.3 X
10 MM TRATADO HASTA
EL CUELLO
SURHI3411/QT IMPLANTE
HEXAGONO INTERNO
CON MONTADOR Y TAPA
BASE 3.4 CUERPO 3.3 X
11.5 MM TRATADO
HASTA EL CUELLO
SURHI3413/QT IMPLANTE
HEXAGONO INTERNO
CON MONTADOR Y TAPA
BASE 3.4 CUERPO 3.3 X
13 MM TRATADO HASTA
EL CUELLO
SURHI4010/QT IMPLANTE
HEXAGONO INTERNO
CON MONTADOR Y TAPA
BASE 4.1 CUERPO 4.0 X
10 MM TRATADO HASTA
EL CUELLO
SURHI4011/QT IMPLANTE
HEXAGONO INTERNO
CON TAPA Y MONTADOR
BASE 4.1 CUERPO 4.0 X
11,5 MM TRATADO

HASTA EL CUELLO
SMTHI4085/QT IMPLANTE HEXAGONO
INTERNO SIN MONTADOR NI TAPA BASE 4,1
MM CUERPO 4,0 MM X 8,5 MM BLASTINADO
HASTA EL CUELLO
SMTHI5010/QT IMPLANTE HEXAGONO
INTERNO SIN MONTADOR NI TAPA BASE 5,0
MM CUERPO 4,9 MM X 10 MM BLASTINADO
HASTA EL CUELLO
SMTHI5011/QT IMPLANTE HEXAGONO
INTERNO SIN MONTADOR NI TAPA BASE 5,0
MM CUERPO 4,9 MM X 11,5 MM BLASTINADO
HASTA EL CUELLO
SMTHI5013/QT IMPLANTE HEXAGONO
INTERNO SIN MONTADOR NI TAPA BASE 5,0
MM CUERPO 4,9 MM X 13 MM BLASTINADO
HASTA EL CUELLO
SUR3510/RS IMPLANTE HEXAGONO INTERNO
RS CON MONTADOR Y TAPA BASE 3,5 MM
CUERPO 3,45 MM X 10 MM BLASTINADO
HASTA EL CUELLO
SUR3511/RS IMPLANTE HEXAGONO INTERNO
RS CON MONTADOR Y TAPA BASE 3,5 MM
CUERPO 3,45 MM X 11,5 MM BLASTINADO
HASTA EL CUELLO
SUR3513/RS IMPLANTE HEXAGONO INTERNO
RS CON MONTADOR Y TAPA BASE 3,5 MM
CUERPO 3,45 MM X 3 MM BLASTINADO HASTA
EL CUELLO
SUR3515/RS IMPLANTE HEXAGONO INTERNO
RS CON MONTADOR Y TAPA BASE 3,5 MM
CUERPO 3,45 MM X 15 MM BLASTINADO
HASTA EL CUELLO
SUR4310/RS IMPLANTE HEXAGONO INTERNO
RS CON MONTADOR Y TAPA BASE 4,3 MM
CUERPO 4,3 MM X 10 MM BLASTINADO HASTA
EL CUELLO
SUR4311/RS IMPLANTE HEXAGONO INTERNO
RS CON MONTADOR Y TAPA BASE 4,3 MM
CUERPO 4,3 MM X 11,5 MM BLASTINADO
HASTA EL CUELLO
SUR4313/RS IMPLANTE HEXAGONO INTERNO
RS CON MONTADOR Y TAPA BASE 4,3 MM
CUERPO 4,3 MM X 13 MM BLASTINADO HASTA
EL CUELLO
SUR4315/RS IMPLANTE HEXAGONO INTERNO
RS CON MONTADOR Y TAPA BASE 4,3 MM
CUERPO 4,3 MM X 15 MM BLASTINADO HASTA
EL CUELLO
SUR4385/RS IMPLANTE HEXAGONO INTERNO
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HASTA EL CUELLO
SURHI4013/QT IMPLANTE
HEXAGONO INTERNO
CON TAPA Y MONTADOR
BASE 4.1 CUERPO 4.0 X
13 MM TRATADO HASTA
EL CUELLO
SURHI4015/QT IMPLANTE
HEXAGONO INTERNO
CON TAPA Y MONTADOR
BASE 4 .1 CUERPO 4.0 X
15 MM TRATADO HASTA
EL CUELLO
SURHI5010/QT IMPLANTE
HEXAGONO INTERNO
CON MONTADOR Y TAPA
BASE 5.0 CUERPO 4.9 X
10 MM TRATADO HASTA
EL CUELLO
SURHI5011/QT IMPLANTE
HEXAGONO INTERNO
CON MONTADOR Y TAPA
BASE 5.0 CUERPO 4.9 X
11,5 MM TRATADO
HASTA EL CUELLO
SURHI5013/QT IMPLANTE
HEXAGONO INTERNO
CON MONTADOR Y TAPA
BASE 5.0 CUERPO 4.9 X
13 MM TRATADO HASTA
EL CUELLO
SMIM3509/QT IMPLANTE
HEX.INTERNO SIN
MONTADOR CON TAPA
BASE 3.5, CUERPO 3,5 X
9 MM TRATADO HASTA
EL CUELLO
SMIM3511/QT IMPLANTE
HEX.INTERNO SIN
MONTADOR CON TAPA
BASE 3,5, CUERPO 3,5 X
11 MM TRATADO HASTA
EL CUELLO
SMIM3513/QT IMPLANTE
HEX.INTERNO SIN
MONTADOR CON TAPA
BASE 3.5, CUERPO 3,5 X
13 MM TRATADO HASTA
EL CUELLO
SMIM3515/QT IMPLANTE

RS CON MONTADOR Y TAPA BASE 4,3 MM
CUERPO 4,3 MM X 8,5 MM BLASTINADO
HASTA EL CUELLO
SUR5010/RS IMPLANTE HEXAGONO INTERNO
RS CON MONTADOR Y TAPA BASE 5,0 MM
CUERPO 4,9 MM X 10 MM BLASTINADO HASTA
EL CUELLO
SUR5011/RS IMPLANTE HEXAGONO INTERNO
RS CON MONTADOR Y TAPA BASE 5,0 MM
CUERPO 4,9 MM X 11,5 MM BLASTINADO
HASTA EL CUELLO
SUR5013/RS IMPLANTE HEXAGONO INTERNO
RS CON MONTADOR Y TAPA BASE 5,0 MM
CUERPO 4,9 MM X 13 MM BLASTINADO HASTA
EL CUELLO
SUR5015/RS IMPLANTE HEXAGONO INTERNO
RS CON MONTADOR Y TAPA BASE 5,0 MM
CUERPO 4,9 MM X 15 MM BLASTINADO HASTA
EL CUELLO
SUR5085/RS IMPLANTE HEXAGONO INTERNO
RS CON MONTADOR Y TAPA BASE 5,0 MM
CUERPO 4,9 MM X 8,5 MM BLASTINADO
HASTA EL CUELLO
SURHI3410/AB IMPLANTE HEXAGONO
INTERNO CON MULTIFUNCION Y TAPA BASE
4,1 MM CUERPO 3,4 MM X 10 MM BLASTINADO
HASTA EL CUELLO
SURHI3410/MQT IMPLANTE HEXAGONO
INTERNO CON MULTIFUNCION Y TAPA BASE
3,4 MM CUERPO 3,4 MM X 10 MM BLASTINADO
HASTA EL CUELLO
SURHI3410/QT IMPLANTE HEXAGONO
INTERNO CON MONTADOR Y TAPA BASE 3,4
MM CUERPO 3,4 MM X 10 MM BLASTINADO
HASTA EL CUELLO
SURHI3411/AB IMPLANTE HEXAGONO
INTERNO CON MULTIFUNCION Y TAPA BASE
4,1 MM CUERPO 3,4 MM X 11,5 MM
BLASTINADO HASTA EL CUELLO
SURHI3411/MQT IMPLANTE HEXAGONO
INTERNO CON MULTIFUNCION Y TAPA BASE
3,4 MM CUERPO 3,4 MM X 11,5 MM
BLASTINADO HASTA EL CUELLO
SURHI3411/QT IMPLANTE HEXAGONO
INTERNO CON MONTADOR Y TAPA BASE 3,4
MM CUERPO 3,4 MM X 11,5 MM BLASTINADO
HASTA EL CUELLO
SURHI3413/AB IMPLANTE HEXAGONO
INTERNO CON MULTIFUNCION Y TAPA BASE
4,1 MM CUERPO 3,4 MM X 13 MM BLASTINADO
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HEX.INTERNO SIN
MONTADOR CON TAPA
BASE 3.5, CUERPO 3,5 X
15 MM TRATADO HASTA
EL CUELLO
SMIM4309/QT IMPLANTE
HEX. INTERNO SIN
MONTADOR CON TAPA
BASE 3.3 CUERPO 4.3 X 9
MM TRATADO HASTA EL
CUELLO
SMIM4311/QT IMPLANTE
HEX.INTERNO SIN
MONTADOR CON TAPA
BASE 3.3 CUERPO 4.3 X
11 MM TRATADO HASTA
EL CUELLO
SMIM4313/QT IMPLANTE
HEX.INTERNO SIN
MONTADOR CON TAPA
BASE 3.3 CUERPO 4.3 X
13 MM TRATADO HASTA
EL CUELLO
SMIM4315/QT IMPLANTE
HEX.INTERNO SIN
MONTADOR CON TAPA
BASE 3.3 CUERPO 4.3 X
15 MM TRATADO HASTA
EL CUELLO
SMIM5109/QT IMPLANTE
HEX.INTERNO SIN
MONTADOR CON TAPA
BASE 5.0 CUERPO 5.1 X 9
MM TRATADO HASTA EL
CUELLO
SMIM5111/QT IMPLANTE
HEX.INTERNO SIN
MONTADOR CON TAPA
BASE 5.0 CUERPO 5.1 X
11 MM TRATADO HASTA
EL CUELLO
SMIM5113/QT IMPLANTE
HEX.INTERNO SIN
MONTADOR CON TAPA
BASE 5.0 CUERPO 5.1 X
13 MM TRATADO HASTA
EL CUELLO
SMIM5115/QT IMPLANTE
HEX.INTERNO SIN
MONTADOR CON TAPA

HASTA EL CUELLO
SURHI3413/MQT IMPLANTE HEXAGONO
INTERNO CON MULTIFUNCION Y TAPA BASE
3,4 MM CUERPO 3,4 MM X 13 MM BLASTINADO
HASTA EL CUELLO
SURHI3413/QT IMPLANTE HEXAGONO
INTERNO CON MONTADOR Y TAPA BASE 3,4
MM CUERPO 3,4 MM X 13 MM BLASTINADO
HASTA EL CUELLO
SURHI3415/AB IMPLANTE HEXAGONO
INTERNO CON MULTIFUNCION Y TAPA BASE
4,1 MM CUERPO 3,4 MM X 15 MM BLASTINADO
HASTA EL CUELLO
SURHI3415/MQT IMPLANTE HEXAGONO
INTERNO CON MULTIFUNCION Y TAPA BASE
3,4 MM CUERPO 3,4 MM X 15 MM BLASTINADO
HASTA EL CUELLO
SURHI3485/AB IMPLANTE HEXAGONO
INTERNO CON MULTIFUNCION Y TAPA BASE
4,1 MM CUERPO 3,4 MM X 8,5 MM
BLASTINADO HASTA EL CUELLO
SURHI3485/MQT IMPLANTE HEXAGONO
INTERNO CON MULTIFUNCION Y TAPA BASE
3,4 MM CUERPO 3,4 MM X 8,5 MM
BLASTINADO HASTA EL CUELLO
SURHI3710/AB IMPLANTE HEXAGONO
INTERNO CON MULTIFUNCION Y TAPA BASE
4,1 MM CUERPO 3,75 MM X 10 MM
BLASTINADO HASTA EL CUELLO
SURHI3710/MQT IMPLANTE HEXAGONO
INTERNO CON MULTIFUNCION Y TAPA BASE
4,1 MM CUERPO 4,0 MM X 10 MM BLASTINADO
HASTA EL CUELLO
SURHI3711/AB IMPLANTE HEXAGONO
INTERNO CON MULTIFUNCION Y TAPA BASE
4,1 MM CUERPO 3,75 MM X 11,5 MM
BLASTINADO HASTA EL CUELLO
SURHI3711/MQT IMPLANTE HEXAGONO
INTERNO CON MULTIFUNCION Y TAPA BASE
4,1 MM CUERPO 4,0 MM X 11,5 MM
BLASTINADO HASTA EL CUELLO
SURHI3713/AB IMPLANTE HEXAGONO
INTERNO CON MULTIFUNCION Y TAPA BASE
4,1 MM CUERPO 3,75 MM X 13 MM
BLASTINADO HASTA EL CUELLO
SURHI3713/MQT IMPLANTE HEXAGONO
INTERNO CON MULTIFUNCION Y TAPA BASE
4,1 MM CUERPO 4,0 MM X 13 MM BLASTINADO
HASTA EL CUELLO
SURHI3715/AB IMPLANTE HEXAGONO
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BASE 5.0 CUERPO 5.1 X
15 MM TRATADO HASTA
EL CUELLO

INTERNO CON MULTIFUNCION Y TAPA BASE
4,1 MM CUERPO 3,75 MM X 15 MM
BLASTINADO HASTA EL CUELLO
SURHI3715/MQT IMPLANTE HEXAGONO
INTERNO CON MULTIFUNCION Y TAPA BASE
4,1 MM CUERPO 3,75 MM X 15 MM
BLASTINADO HASTA EL CUELLO
SURHI3785/AB IMPLANTE HEXAGONO
INTERNO CON MULTIFUNCION Y TAPA BASE
4,1 MM CUERPO 3,75 MM X 8,5MM
BLASTINADO HASTA EL CUELLO
SURHI3785/MQT IMPLANTE HEXAGONO
INTERNO CON MULTIFUNCION Y TAPA BASE
4,1 MM CUERPO 4,0 MM X 10 MM BLASTINADO
HASTA EL CUELLO
SURHI4010/AB IMPLANTE HEXAGONO
INTERNO CON MULTIFUNCION Y TAPA BASE
4,1 MM CUERPO 4,0 MM X 10 MM BLASTINADO
HASTA EL CUELLO
SURHI4010/MQT IMPLANTE HEXAGONO
INTERNO CON MULTIFUNCION Y TAPA BASE
4,1 MM CUERPO 4,0 MM X 10 MM BLASTINADO
HASTA EL CUELLO
SURHI4010/QT IMPLANTE HEXAGONO
INTERNO CON MONTADOR Y TAPA BASE 4,1
MM CUERPO 4,0 MM X 10 MM BLASTINADO
HASTA EL CUELLO
SURHI4011/AB IMPLANTE HEXAGONO
INTERNO CON MULTIFUNCION Y TAPA BASE
4,1 MM CUERPO 4,0 MM X 11,5 MM
BLASTINADO HASTA EL CUELLO
SURHI4011/MQT IMPLANTE HEXAGONO
INTERNO CON MULTIFUNCION Y TAPA BASE
4,1 MM CUERPO 4,0 MM X 11,5 MM
BLASTINADO HASTA EL CUELLO
SURHI4011/QT IMPLANTE HEXAGONO
INTERNO CON MONTADOR Y TAPA BASE 4,1
MM CUERPO 4,0 MM X 11,5 MM BLASTINADO
HASTA EL CUELLO
SURHI4013/AB IMPLANTE HEXAGONO
INTERNO CON MULTIFUNCION Y TAPA BASE
4,1 MM CUERPO 4,0 MM X 13 MM BLASTINADO
HASTA EL CUELLO
SURHI4013/MQT IMPLANTE HEXAGONO
INTERNO CON MULTIFUNCION Y TAPA BASE
4,1 MM CUERPO 4,0 MM X 13 MM BLASTINADO
HASTA EL CUELLO
SURHI4013/QT IMPLANTE HEXAGONO
INTERNO CON MONTADOR Y TAPA BASE 4,1
MM CUERPO 4,0 MM X 13 MM BLASTINADO
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HASTA EL CUELLO
SURHI4015/AB IMPLANTE HEXAGONO
INTERNO CON MULTIFUNCION Y TAPA BASE
4,1 MM CUERPO 4,0 MM X 15 MM BLASTINADO
HASTA EL CUELLO
SURHI4015/MQT IMPLANTE HEXAGONO
INTERNO CON MULTIFUNCION Y TAPA BASE
4,1 MM CUERPO 4,0 MM X 15 MM BLASTINADO
HASTA EL CUELLO
SURHI4015/QT IMPLANTE HEXAGONO
INTERNO CON MONTADOR Y TAPA BASE 4,1
MM CUERPO 4,0 MM X 15 MM BLASTINADO
HASTA EL CUELLO
SURHI4085/AB IMPLANTE HEXAGONO
INTERNO CON MULTIFUNCION Y TAPA BASE
4,1 MM CUERPO 4,0 MM X 8,5 MM
BLASTINADO HASTA EL CUELLO
SURHI4085/MQT IMPLANTE HEXAGONO
INTERNO CON MULTIFUNCION Y TAPA BASE
4,1 MM CUERPO 4,0 MM X 8,5 MM
BLASTINADO HASTA EL CUELLO
SURHI5010/AB IMPLANTE HEXAGONO
INTERNO CON MULTIFUNCION Y TAPA BASE
4,1 MM CUERPO 4,9 MM X 10 MM BLASTINADO
HASTA EL CUELLO
SURHI5010/MQT IMPLANTE HEXAGONO
INTERNO CON MULTIFUNCION Y TAPA BASE
5,0 MM CUERPO 4,9 MM X 10 MM BLASTINADO
HASTA EL CUELLO
SURHI5010/QT IMPLANTE HEXAGONO
INTERNO CON MONTADOR Y TAPA BASE 5,0
MM CUERPO 4,9 MM X 10 MM BLASTINADO
HASTA EL CUELLO
SURHI5011/AB IMPLANTE HEXAGONO
INTERNO CON MULTIFUNCION Y TAPA BASE
4,1 MM CUERPO 4,9 MM X 11,5 MM
BLASTINADO HASTA EL CUELLO
SURHI5011/MQT IMPLANTE HEXAGONO
INTERNO CON MULTIFUNCION Y TAPA BASE
5,0 MM CUERPO 4,9 MM X 11,5 MM
BLASTINADO HASTA EL CUELLO
SURHI5011/QT IMPLANTE HEXAGONO
INTERNO CON MONTADOR Y TAPA BASE 5,0
MM CUERPO 4,9 MM X 11,5 MM BLASTINADO
HASTA EL CUELLO
SURHI5013/AB IMPLANTE HEXAGONO
INTERNO CON MULTIFUNCION Y TAPA BASE
4,1 MM CUERPO 4,9 MM X 13 MM BLASTINADO
HASTA EL CUELLO
SURHI5013/MQT IMPLANTE HEXAGONO
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INTERNO CON MULTIFUNCION Y TAPA BASE
5,0 MM CUERPO 4,9 MM X 13 MM BLASTINADO
HASTA EL CUELLO
SURHI5013/QT IMPLANTE HEXAGONO
INTERNO CON MONTADOR Y TAPA BASE 5,0
MM CUERPO 4,9 MM X 13 MM BLASTINADO
HASTA EL CUELLO
SURHI5015/AB IMPLANTE HEXAGONO
INTERNO CON MULTIFUNCION Y TAPA BASE
4,1 MM CUERPO 4,9 MM X 15 MM BLASTINADO
HASTA EL CUELLO
SURHI5015/MQT IMPLANTE HEXAGONO
INTERNO CON MULTIFUNCION Y TAPA BASE
5,0 MM CUERPO 4,9 MM X 15 MM BLASTINADO
HASTA EL CUELLO
SURHI5015/QT IMPLANTE HEXAGONO
INTERNO CON MONTADOR Y TAPA BASE 5,0
MM CUERPO 4,9 MM X 15 MM BLASTINADO
HASTA EL CUELLO
SURHI5085/AB IMPLANTE HEXAGONO
INTERNO CON MULTIFUNCION Y TAPA BASE
4,1 MM CUERPO 4,9 MM X 8,5 MM
BLASTINADO HASTA EL CUELLO
SURHI5085/MQT IMPLANTE HEXAGONO
INTERNO CON MULTIFUNCION Y TAPA BASE
5,0 MM CUERPO 4,9 MM X 8,5 MM
BLASTINADO HASTA EL CUELLO
SURHI5085/QT IMPLANTE HEXAGONO
INTERNO CON MONTADOR Y TAPA BASE 5,0
MM CUERPO 4,9 MM X 8,5 MM BLASTINADO
HASTA EL CUELLO
SURMHI3710/AB IMPLANTE HEXAGONO
INTERNO CON MONTADOR Y TAPA BASE 4,1
MM CUERPO 3,75 MM X 10 MM BLASTINADO
HASTA EL CUELLO
SURMHI3711/AB IMPLANTE HEXAGONO
INTERNO CON MONTADOR Y TAPA BASE 4,1
MM CUERPO 3,75 MM X 11,5 MM BLASTINADO
HASTA EL CUELLO
SURMHI3713/AB IMPLANTE HEXAGONO
INTERNO CON MONTADOR Y TAPA BASE 4,1
MM CUERPO 3,75 MM X 13 MM BLASTINADO
HASTA EL CUELLO
SURMHI3715/AB IMPLANTE HEXAGONO
INTERNO CON MONTADOR Y TAPA BASE 4,1
MM CUERPO 3,75 MM X 15 MM BLASTINADO
HASTA EL CUELLO
SURMHI3785/AB IMPLANTE HEXAGONO
INTERNO CON MONTADOR Y TAPA BASE 4,1
MM CUERPO 3,75 MM X 8,5 MM BLASTINADO
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HASTA EL CUELLO

Quedando el producto inscripto con los siguientes datos característicos:

Nombre descriptivo: IMPLANTES DENTALES

Código de identificación y nombre técnico del producto médico, (ECRI-UMDNS):
16-744 Prótesis, Dentales, Implantables

Marca(s) de (los) producto(s) médico(s): Q-IMPLANT; IMPLANT BONE; JET IMPLANT; Cirugia I;
Cirugia II; Cirugia III; Implantsin; SIN (Sistema de implante Nacional)

Clase de Riesgo: III

Indicación/es autorizada/s: Indicado para ser utilizado en sitios edéntulos en la mandíbula o
maxilar como apoyo para prótesis dentales completas, pilares terminales o intermedios para
puentes fijos o dentaduras parciales o para la sustitución de un solo diente

Modelos: RS3510 IMPLANTE HEXAGONO INTERNO RS SIN MONTADOR CON TAPA BASE
3,5 MM CUERPO 3,45 MM X 10 MM BLASTINADO HASTA EL CUELLO
RS3511 IMPLANTE HEXAGONO INTERNO RS SIN MONTADOR CON TAPA BASE 3,5 MM
CUERPO 3,45 MM X 11,5 MM BLASTINADO HASTA EL CUELLO
RS3513 IMPLANTE HEXAGONO INTERNO RS SIN MONTADOR CON TAPA BASE 3,5 MM
CUERPO 3,45 MM X 13 MM BLASTINADO HASTA EL CUELLO
RS3515 IMPLANTE HEXAGONO INTERNO RS SIN MONTADOR CON TAPA BASE 3,5 MM
CUERPO 3,45 MM X 15 MM BLASTINADO HASTA EL CUELLO
RS4310 IMPLANTE HEXAGONO INTERNO RS SIN MONTADOR CON TAPA BASE 4,3 MM
CUERPO 4,3 MM X 10 MM BLASTINADO HASTA EL CUELLO
RS4311 IMPLANTE HEXAGONO INTERNO RS SIN MONTADOR CON TAPA BASE 4,3 MM
CUERPO 4,3 MM X 11,5 MM BLASTINADO HASTA EL CUELLO
RS4313 IMPLANTE HEXAGONO INTERNO RS SIN MONTADOR CON TAPA BASE 4,3 MM
CUERPO 4,3 MM X 13 MM BLASTINADO HASTA EL CUELLO
RS4315 IMPLANTE HEXAGONO INTERNO RS SIN MONTADOR CON TAPA BASE 4,3 MM
CUERPO 4,3 MM X 15 MM BLASTINADO HASTA EL CUELLO
RS4385 IMPLANTE HEXAGONO INTERNO RS SIN MONTADOR CON TAPA BASE 4,3 MM
CUERPO 4,3 MM X 8,5 MM BLASTINADO HASTA EL CUELLO
RS5010 IMPLANTE HEXAGONO INTERNO RS SIN MONTADOR CON TAPA BASE 5,0 MM
CUERPO 4,9 MM X 10 MM BLASTINADO HASTA EL CUELLO
RS5011 IMPLANTE HEXAGONO INTERNO RS SIN MONTADOR CON TAPA BASE 5,0 MM
CUERPO 4,9 MM X 11,5 MM BLASTINADO HASTA EL CUELLO
RS5013 IMPLANTE HEXAGONO INTERNO RS SIN MONTADOR CON TAPA BASE 5,0 MM
CUERPO 4,9 MM X 11,5 MM BLASTINADO HASTA EL CUELLO
RS5015 IMPLANTE HEXAGONO INTERNO RS SIN MONTADOR CON TAPA BASE 5,0 MM
CUERPO 4,9 MM X 15 MM BLASTINADO HASTA EL CUELLO
RS5085 IMPLANTE HEXAGONO INTERNO RS SIN MONTADOR CON TAPA BASE 5,0 MM
CUERPO 4,9 MM X 8,5 MM BLASTINADO HASTA EL CUELLO
RS5610 IMPLANTE HEXAGONO INTERNO RS SIN MONTADOR CON TAPA BASE 5,0 MM
CUERPO 6,0 MM X 10 MM BLASTINADO HASTA EL CUELLO
RS5611 IMPLANTE HEXAGONO INTERNO RS SIN MONTADOR CON TAPA BASE 5,0 MM
CUERPO 6,0 MM X 11,5 MM BLASTINADO HASTA EL CUELLO
RS5613 IMPLANTE HEXAGONO INTERNO RS SIN MONTADOR CON TAPA BASE 5,0 MM
CUERPO 6,0 MM X 13 MM BLASTINADO HASTA EL CUELLO
RS5615 IMPLANTE HEXAGONO INTERNO RS SIN MONTADOR CON TAPA BASE 5,0 MM
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CUERPO 6,0 MM X 15 MM BLASTINADO HASTA EL CUELLO
SMHI3410/AB IMPLANTE HEXAGONO INTERNO SIN MONTADOR CON TAPA BASE 4,1 MM
CUERPO 3,3 MM X 10 MM BLASTINADO HASTA EL CUELLO
SMHI3411/AB IMPLANTE HEXAGONO INTERNO SIN MONTADOR CON TAPA BASE 4,1 MM
CUERPO 3,3 MM X 11,5 MM BLASTINADO HASTA EL CUELLO
SMHI3413/AB IMPLANTE HEXAGONO INTERNO SIN MONTADOR CON TAPA BASE 4,1 MM
CUERPO 3,3 MM X 13 MM BLASTINADO HASTA EL CUELLO
SMHI3415/AB IMPLANTE HEXAGONO INTERNO SIN MONTADOR CON TAPA BASE 4,1 MM
CUERPO 3,3 MM X 15 MM BLASTINADO HASTA EL CUELLO
SMHI3485/AB IMPLANTE HEXAGONO INTERNO SIN MONTADOR CON TAPA BASE 4,1 MM
CUERPO 3,3 MM X 8,5 MM BLASTINADO HASTA EL CUELLO
SMHI3710/AB IMPLANTE HEXAGONO INTERNO SIN MONTADOR CON TAPA BASE 4,1 MM
CUERPO 3,75 MM X 10 MM BLASTINADO HASTA EL CUELLO
SMHI3711/AB IMPLANTE HEXAGONO INTERNO SIN MONTADOR CON TAPA BASE 4,1 MM
CUERPO 3,75 MM X 11,5 MM BLASTINADO HASTA EL CUELLO
SMHI3713/AB IMPLANTE HEXAGONO INTERNO SIN MONTADOR CON TAPA BASE 4,1 MM
CUERPO 3,75 MM X 13 MM BLASTINADO HASTA EL CUELLO
SMHI3785/AB IMPLANTE HEXAGONO INTERNO SIN MONTADOR CON TAPA BASE 4,1 MM
CUERPO 3,75 MM X 8,5 MM BLASTINADO HASTA EL CUELLO
SMHI4010/AB IMPLANTE HEXAGONO INTERNO SIN MONTADOR CON TAPA BASE 4,1 MM
CUERPO 4,0 MM X 10 MM BLASTINADO HASTA EL CUELLO
SMHI4011/AB IMPLANTE HEXAGONO INTERNO SIN MONTADOR CON TAPA BASE 4,1 MM
CUERPO 4,0 MM X 11,5 MM BLASTINADO HASTA EL CUELLO
SMHI4013/AB IMPLANTE HEXAGONO INTERNO SIN MONTADOR CON TAPA BASE 4,1 MM
CUERPO 4,0 MM X 13 MM BLASTINADO HASTA EL CUELLO
SMHI4015/AB IMPLANTE HEXAGONO INTERNO SIN MONTADOR CON TAPA BASE 4,1 MM
CUERPO 4,0 MM X 15 MM BLASTINADO HASTA EL CUELLO
SMHI4085/AB IMPLANTE HEXAGONO INTERNO SIN MONTADOR CON TAPA BASE 4,1 MM
CUERPO 4,0 MM X 8,5 MM BLASTINADO HASTA EL CUELLO
SMHI5010/AB IMPLANTE HEXAGONO INTERNO SIN MONTADOR CON TAPA BASE 4,1 MM
CUERPO 4,9 MM X 10 MM BLASTINADO HASTA EL CUELLO
SMHI5011/AB IMPLANTE HEXAGONO INTERNO SIN MONTADOR CON TAPA BASE 4,1 MM
CUERPO 4,9 MM X 11,5 MM BLASTINADO HASTA EL CUELLO
SMHI5013/AB IMPLANTE HEXAGONO INTERNO SIN MONTADOR CON TAPA BASE 4,1 MM
CUERPO 4,9 MM X 13 MM BLASTINADO HASTA EL CUELLO
SMHI5015/AB IMPLANTE HEXAGONO INTERNO SIN MONTADOR CON TAPA BASE 4,1 MM
CUERPO 4,9 MM X 15 MM BLASTINADO HASTA EL CUELLO
SMHI5085/AB IMPLANTE HEXAGONO INTERNO SIN MONTADOR CON TAPA BASE 4,1 MM
CUERPO 4,9 MM X 8,5 MM BLASTINADO HASTA EL CUELLO
SMIM3509/QT IMPLANTE HEXAGONO INTERNO SIN MONTADOR CON TAPA BASE 4,3 MM
CUERPO 3,45 MM X 10 MM BLASTINADO HASTA EL CUELLO
SMIM3511/QT IMPLANTE HEXAGONO INTERNO SIN MONTADOR CON TAPA BASE 4,3 MM
CUERPO 3,45 MM X 11,5 MM BLASTINADO HASTA EL CUELLO
SMIM3513/QT IMPLANTE HEXAGONO INTERNO SIN MONTADOR CON TAPA BASE 4,3 MM
CUERPO 3,45 MM X 13 MM BLASTINADO HASTA EL CUELLO
SMIM4309/QT IMPLANTE HEXAGONO INTERNO SIN MONTADOR CON TAPA BASE 4,3 MM
CUERPO 4,3 MM X 10 MM BLASTINADO HASTA EL CUELLO
SMIM4311/QT IMPLANTE HEXAGONO INTERNO SIN MONTADOR CON TAPA BASE 4,3 MM
CUERPO 4,3 MM X 11,5 MM BLASTINADO HASTA EL CUELLO
SMIMI4313/QT IMPLANTE HEXAGONO INTERNO SIN MONTADOR CON TAPA BASE 4,3 MM
CUERPO 4,3 MM X 13 MM BLASTINADO HASTA EL CUELLO
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SMIM5009/QT IMPLANTE HEXAGONO INTERNO SIN MONTADOR CON TAPA BASE 4,3 MM
CUERPO 5,0 MM X 9 MM BLASTINADO HASTA EL CUELLO
SMIM5011/QT IMPLANTE HEXAGONO INTERNO SIN MONTADOR CON TAPA BASE 4,3 MM
CUERPO 5,0 MM X 11,5 MM BLASTINADO HASTA EL CUELLO
SMIM5013/Q IMPLANTE HEXAGONO INTERNO SIN MONTADOR CON TAPA BASE 4,3 MM
CUERPO 5,0 MM X 13 MM BLASTINADO HASTA EL CUELLO
SMTHI3410/QT IMPLANTE HEXAGONO INTERNO SIN MONTADOR NI TAPA BASE 3,4 MM
CUERPO 3,3 MM X 10 MM BLASTINADO HASTA EL CUELLO
SMTHI3411/QT IMPLANTE HEXAGONO INTERNO SIN MONTADOR NI TAPA BASE 3,4 MM
CUERPO 3,3 MM X 11,5 MM BLASTINADO HASTA EL CUELLO
SMTHI3413/QT IMPLANTE HEXAGONO INTERNO SIN MONTADOR NI TAPA BASE 3,4 MM
CUERPO 3,3 MM X 13 MM BLASTINADO HASTA EL CUELLO
SMTHI3485/QT IMPLANTE HEXAGONO INTERNO SIN MONTADOR NI TAPA BASE 3,4 MM
CUERPO 3,3 MM X 15 MM BLASTINADO HASTA EL CUELLO
SMTHI4010/QT IMPLANTE HEXAGONO INTERNO SIN MONTADOR NI TAPA BASE 4,1 MM
CUERPO 4,0 MM X 10 MM BLASTINADO HASTA EL CUELLO
SMTHI4011/QT IMPLANTE HEXAGONO INTERNO SIN MONTADOR NI TAPA BASE 4,1 MM
CUERPO 4,0 MM X 11,5 MM BLASTINADO HASTA EL CUELLO
SMTHI4013/QT IMPLANTE HEXAGONO INTERNO SIN MONTADOR NI TAPA BASE 4,1 MM
CUERPO 4,0 MM X 13 MM BLASTINADO HASTA EL CUELLO
SMTHI4015/QT IMPLANTE HEXAGONO INTERNO SIN MONTADOR NI TAPA BASE 4,1 MM
CUERPO 4,0 MM X 15 MM BLASTINADO HASTA EL CUELLO
SMTHI4085/QT IMPLANTE HEXAGONO INTERNO SIN MONTADOR NI TAPA BASE 4,1 MM
CUERPO 4,0 MM X 8,5 MM BLASTINADO HASTA EL CUELLO
SMTHI5010/QT IMPLANTE HEXAGONO INTERNO SIN MONTADOR NI TAPA BASE 5,0 MM
CUERPO 4,9 MM X 10 MM BLASTINADO HASTA EL CUELLO
SMTHI5011/QT IMPLANTE HEXAGONO INTERNO SIN MONTADOR NI TAPA BASE 5,0 MM
CUERPO 4,9 MM X 11,5 MM BLASTINADO HASTA EL CUELLO
SMTHI5013/QT IMPLANTE HEXAGONO INTERNO SIN MONTADOR NI TAPA BASE 5,0 MM
CUERPO 4,9 MM X 13 MM BLASTINADO HASTA EL CUELLO
SUR3510/RS IMPLANTE HEXAGONO INTERNO RS CON MONTADOR Y TAPA BASE 3,5 MM
CUERPO 3,45 MM X 10 MM BLASTINADO HASTA EL CUELLO
SUR3511/RS IMPLANTE HEXAGONO INTERNO RS CON MONTADOR Y TAPA BASE 3,5 MM
CUERPO 3,45 MM X 11,5 MM BLASTINADO HASTA EL CUELLO
SUR3513/RS IMPLANTE HEXAGONO INTERNO RS CON MONTADOR Y TAPA BASE 3,5 MM
CUERPO 3,45 MM X 3 MM BLASTINADO HASTA EL CUELLO
SUR3515/RS IMPLANTE HEXAGONO INTERNO RS CON MONTADOR Y TAPA BASE 3,5 MM
CUERPO 3,45 MM X 15 MM BLASTINADO HASTA EL CUELLO
SUR4310/RS IMPLANTE HEXAGONO INTERNO RS CON MONTADOR Y TAPA BASE 4,3 MM
CUERPO 4,3 MM X 10 MM BLASTINADO HASTA EL CUELLO
SUR4311/RS IMPLANTE HEXAGONO INTERNO RS CON MONTADOR Y TAPA BASE 4,3 MM
CUERPO 4,3 MM X 11,5 MM BLASTINADO HASTA EL CUELLO
SUR4313/RS IMPLANTE HEXAGONO INTERNO RS CON MONTADOR Y TAPA BASE 4,3 MM
CUERPO 4,3 MM X 13 MM BLASTINADO HASTA EL CUELLO
SUR4315/RS IMPLANTE HEXAGONO INTERNO RS CON MONTADOR Y TAPA BASE 4,3 MM
CUERPO 4,3 MM X 15 MM BLASTINADO HASTA EL CUELLO
SUR4385/RS IMPLANTE HEXAGONO INTERNO RS CON MONTADOR Y TAPA BASE 4,3 MM
CUERPO 4,3 MM X 8,5 MM BLASTINADO HASTA EL CUELLO
SUR5010/RS IMPLANTE HEXAGONO INTERNO RS CON MONTADOR Y TAPA BASE 5,0 MM
CUERPO 4,9 MM X 10 MM BLASTINADO HASTA EL CUELLO
SUR5011/RS IMPLANTE HEXAGONO INTERNO RS CON MONTADOR Y TAPA BASE 5,0 MM
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CUERPO 4,9 MM X 11,5 MM BLASTINADO HASTA EL CUELLO
SUR5013/RS IMPLANTE HEXAGONO INTERNO RS CON MONTADOR Y TAPA BASE 5,0 MM
CUERPO 4,9 MM X 13 MM BLASTINADO HASTA EL CUELLO
SUR5015/RS IMPLANTE HEXAGONO INTERNO RS CON MONTADOR Y TAPA BASE 5,0 MM
CUERPO 4,9 MM X 15 MM BLASTINADO HASTA EL CUELLO
SUR5085/RS IMPLANTE HEXAGONO INTERNO RS CON MONTADOR Y TAPA BASE 5,0 MM
CUERPO 4,9 MM X 8,5 MM BLASTINADO HASTA EL CUELLO
SURHI3410/AB IMPLANTE HEXAGONO INTERNO CON MULTIFUNCION Y TAPA BASE 4,1
MM CUERPO 3,4 MM X 10 MM BLASTINADO HASTA EL CUELLO
SURHI3410/MQT IMPLANTE HEXAGONO INTERNO CON MULTIFUNCION Y TAPA BASE 3,4
MM CUERPO 3,4 MM X 10 MM BLASTINADO HASTA EL CUELLO
SURHI3410/QT IMPLANTE HEXAGONO INTERNO CON MONTADOR Y TAPA BASE 3,4 MM
CUERPO 3,4 MM X 10 MM BLASTINADO HASTA EL CUELLO
SURHI3411/AB IMPLANTE HEXAGONO INTERNO CON MULTIFUNCION Y TAPA BASE 4,1
MM CUERPO 3,4 MM X 11,5 MM BLASTINADO HASTA EL CUELLO
SURHI3411/MQT IMPLANTE HEXAGONO INTERNO CON MULTIFUNCION Y TAPA BASE 3,4
MM CUERPO 3,4 MM X 11,5 MM BLASTINADO HASTA EL CUELLO
SURHI3411/QT IMPLANTE HEXAGONO INTERNO CON MONTADOR Y TAPA BASE 3,4 MM
CUERPO 3,4 MM X 11,5 MM BLASTINADO HASTA EL CUELLO
SURHI3413/AB IMPLANTE HEXAGONO INTERNO CON MULTIFUNCION Y TAPA BASE 4,1
MM CUERPO 3,4 MM X 13 MM BLASTINADO HASTA EL CUELLO
SURHI3413/MQT IMPLANTE HEXAGONO INTERNO CON MULTIFUNCION Y TAPA BASE 3,4
MM CUERPO 3,4 MM X 13 MM BLASTINADO HASTA EL CUELLO
SURHI3413/QT IMPLANTE HEXAGONO INTERNO CON MONTADOR Y TAPA BASE 3,4 MM
CUERPO 3,4 MM X 13 MM BLASTINADO HASTA EL CUELLO
SURHI3415/AB IMPLANTE HEXAGONO INTERNO CON MULTIFUNCION Y TAPA BASE 4,1
MM CUERPO 3,4 MM X 15 MM BLASTINADO HASTA EL CUELLO
SURHI3415/MQT IMPLANTE HEXAGONO INTERNO CON MULTIFUNCION Y TAPA BASE 3,4
MM CUERPO 3,4 MM X 15 MM BLASTINADO HASTA EL CUELLO
SURHI3485/AB IMPLANTE HEXAGONO INTERNO CON MULTIFUNCION Y TAPA BASE 4,1
MM CUERPO 3,4 MM X 8,5 MM BLASTINADO HASTA EL CUELLO
SURHI3485/MQT IMPLANTE HEXAGONO INTERNO CON MULTIFUNCION Y TAPA BASE 3,4
MM CUERPO 3,4 MM X 8,5 MM BLASTINADO HASTA EL CUELLO
SURHI3710/AB IMPLANTE HEXAGONO INTERNO CON MULTIFUNCION Y TAPA BASE 4,1
MM CUERPO 3,75 MM X 10 MM BLASTINADO HASTA EL CUELLO
SURHI3710/MQT IMPLANTE HEXAGONO INTERNO CON MULTIFUNCION Y TAPA BASE 4,1
MM CUERPO 4,0 MM X 10 MM BLASTINADO HASTA EL CUELLO
SURHI3711/AB IMPLANTE HEXAGONO INTERNO CON MULTIFUNCION Y TAPA BASE 4,1
MM CUERPO 3,75 MM X 11,5 MM BLASTINADO HASTA EL CUELLO
SURHI3711/MQT IMPLANTE HEXAGONO INTERNO CON MULTIFUNCION Y TAPA BASE 4,1
MM CUERPO 4,0 MM X 11,5 MM BLASTINADO HASTA EL CUELLO
SURHI3713/AB IMPLANTE HEXAGONO INTERNO CON MULTIFUNCION Y TAPA BASE 4,1
MM CUERPO 3,75 MM X 13 MM BLASTINADO HASTA EL CUELLO
SURHI3713/MQT IMPLANTE HEXAGONO INTERNO CON MULTIFUNCION Y TAPA BASE 4,1
MM CUERPO 4,0 MM X 13 MM BLASTINADO HASTA EL CUELLO
SURHI3715/AB IMPLANTE HEXAGONO INTERNO CON MULTIFUNCION Y TAPA BASE 4,1
MM CUERPO 3,75 MM X 15 MM BLASTINADO HASTA EL CUELLO
SURHI3715/MQT IMPLANTE HEXAGONO INTERNO CON MULTIFUNCION Y TAPA BASE 4,1
MM CUERPO 3,75 MM X 15 MM BLASTINADO HASTA EL CUELLO
SURHI3785/AB IMPLANTE HEXAGONO INTERNO CON MULTIFUNCION Y TAPA BASE 4,1
MM CUERPO 3,75 MM X 8,5MM BLASTINADO HASTA EL CUELLO
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SURHI3785/MQT IMPLANTE HEXAGONO INTERNO CON MULTIFUNCION Y TAPA BASE 4,1
MM CUERPO 4,0 MM X 10 MM BLASTINADO HASTA EL CUELLO
SURHI4010/AB IMPLANTE HEXAGONO INTERNO CON MULTIFUNCION Y TAPA BASE 4,1
MM CUERPO 4,0 MM X 10 MM BLASTINADO HASTA EL CUELLO
SURHI4010/MQT IMPLANTE HEXAGONO INTERNO CON MULTIFUNCION Y TAPA BASE 4,1
MM CUERPO 4,0 MM X 10 MM BLASTINADO HASTA EL CUELLO
SURHI4010/QT IMPLANTE HEXAGONO INTERNO CON MONTADOR Y TAPA BASE 4,1 MM
CUERPO 4,0 MM X 10 MM BLASTINADO HASTA EL CUELLO
SURHI4011/AB IMPLANTE HEXAGONO INTERNO CON MULTIFUNCION Y TAPA BASE 4,1
MM CUERPO 4,0 MM X 11,5 MM BLASTINADO HASTA EL CUELLO
SURHI4011/MQT IMPLANTE HEXAGONO INTERNO CON MULTIFUNCION Y TAPA BASE 4,1
MM CUERPO 4,0 MM X 11,5 MM BLASTINADO HASTA EL CUELLO
SURHI4011/QT IMPLANTE HEXAGONO INTERNO CON MONTADOR Y TAPA BASE 4,1 MM
CUERPO 4,0 MM X 11,5 MM BLASTINADO HASTA EL CUELLO
SURHI4013/AB IMPLANTE HEXAGONO INTERNO CON MULTIFUNCION Y TAPA BASE 4,1
MM CUERPO 4,0 MM X 13 MM BLASTINADO HASTA EL CUELLO
SURHI4013/MQT IMPLANTE HEXAGONO INTERNO CON MULTIFUNCION Y TAPA BASE 4,1
MM CUERPO 4,0 MM X 13 MM BLASTINADO HASTA EL CUELLO
SURHI4013/QT IMPLANTE HEXAGONO INTERNO CON MONTADOR Y TAPA BASE 4,1 MM
CUERPO 4,0 MM X 13 MM BLASTINADO HASTA EL CUELLO
SURHI4015/AB IMPLANTE HEXAGONO INTERNO CON MULTIFUNCION Y TAPA BASE 4,1
MM CUERPO 4,0 MM X 15 MM BLASTINADO HASTA EL CUELLO
SURHI4015/MQT IMPLANTE HEXAGONO INTERNO CON MULTIFUNCION Y TAPA BASE 4,1
MM CUERPO 4,0 MM X 15 MM BLASTINADO HASTA EL CUELLO
SURHI4015/QT IMPLANTE HEXAGONO INTERNO CON MONTADOR Y TAPA BASE 4,1 MM
CUERPO 4,0 MM X 15 MM BLASTINADO HASTA EL CUELLO
SURHI4085/AB IMPLANTE HEXAGONO INTERNO CON MULTIFUNCION Y TAPA BASE 4,1
MM CUERPO 4,0 MM X 8,5 MM BLASTINADO HASTA EL CUELLO
SURHI4085/MQT IMPLANTE HEXAGONO INTERNO CON MULTIFUNCION Y TAPA BASE 4,1
MM CUERPO 4,0 MM X 8,5 MM BLASTINADO HASTA EL CUELLO
SURHI5010/AB IMPLANTE HEXAGONO INTERNO CON MULTIFUNCION Y TAPA BASE 4,1
MM CUERPO 4,9 MM X 10 MM BLASTINADO HASTA EL CUELLO
SURHI5010/MQT IMPLANTE HEXAGONO INTERNO CON MULTIFUNCION Y TAPA BASE 5,0
MM CUERPO 4,9 MM X 10 MM BLASTINADO HASTA EL CUELLO
SURHI5010/QT IMPLANTE HEXAGONO INTERNO CON MONTADOR Y TAPA BASE 5,0 MM
CUERPO 4,9 MM X 10 MM BLASTINADO HASTA EL CUELLO
SURHI5011/AB IMPLANTE HEXAGONO INTERNO CON MULTIFUNCION Y TAPA BASE 4,1
MM CUERPO 4,9 MM X 11,5 MM BLASTINADO HASTA EL CUELLO
SURHI5011/MQT IMPLANTE HEXAGONO INTERNO CON MULTIFUNCION Y TAPA BASE 5,0
MM CUERPO 4,9 MM X 11,5 MM BLASTINADO HASTA EL CUELLO
SURHI5011/QT IMPLANTE HEXAGONO INTERNO CON MONTADOR Y TAPA BASE 5,0 MM
CUERPO 4,9 MM X 11,5 MM BLASTINADO HASTA EL CUELLO
SURHI5013/AB IMPLANTE HEXAGONO INTERNO CON MULTIFUNCION Y TAPA BASE 4,1
MM CUERPO 4,9 MM X 13 MM BLASTINADO HASTA EL CUELLO
SURHI5013/MQT IMPLANTE HEXAGONO INTERNO CON MULTIFUNCION Y TAPA BASE 5,0
MM CUERPO 4,9 MM X 13 MM BLASTINADO HASTA EL CUELLO
SURHI5013/QT IMPLANTE HEXAGONO INTERNO CON MONTADOR Y TAPA BASE 5,0 MM
CUERPO 4,9 MM X 13 MM BLASTINADO HASTA EL CUELLO
SURHI5015/AB IMPLANTE HEXAGONO INTERNO CON MULTIFUNCION Y TAPA BASE 4,1
MM CUERPO 4,9 MM X 15 MM BLASTINADO HASTA EL CUELLO
SURHI5015/MQT IMPLANTE HEXAGONO INTERNO CON MULTIFUNCION Y TAPA BASE 5,0
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MM CUERPO 4,9 MM X 15 MM BLASTINADO HASTA EL CUELLO
SURHI5015/QT IMPLANTE HEXAGONO INTERNO CON MONTADOR Y TAPA BASE 5,0 MM
CUERPO 4,9 MM X 15 MM BLASTINADO HASTA EL CUELLO
SURHI5085/AB IMPLANTE HEXAGONO INTERNO CON MULTIFUNCION Y TAPA BASE 4,1
MM CUERPO 4,9 MM X 8,5 MM BLASTINADO HASTA EL CUELLO
SURHI5085/MQT IMPLANTE HEXAGONO INTERNO CON MULTIFUNCION Y TAPA BASE 5,0
MM CUERPO 4,9 MM X 8,5 MM BLASTINADO HASTA EL CUELLO
SURHI5085/QT IMPLANTE HEXAGONO INTERNO CON MONTADOR Y TAPA BASE 5,0 MM
CUERPO 4,9 MM X 8,5 MM BLASTINADO HASTA EL CUELLO
SURMHI3710/AB IMPLANTE HEXAGONO INTERNO CON MONTADOR Y TAPA BASE 4,1 MM
CUERPO 3,75 MM X 10 MM BLASTINADO HASTA EL CUELLO
SURMHI3711/AB IMPLANTE HEXAGONO INTERNO CON MONTADOR Y TAPA BASE 4,1 MM
CUERPO 3,75 MM X 11,5 MM BLASTINADO HASTA EL CUELLO
SURMHI3713/AB IMPLANTE HEXAGONO INTERNO CON MONTADOR Y TAPA BASE 4,1 MM
CUERPO 3,75 MM X 13 MM BLASTINADO HASTA EL CUELLO
SURMHI3715/AB IMPLANTE HEXAGONO INTERNO CON MONTADOR Y TAPA BASE 4,1 MM
CUERPO 3,75 MM X 15 MM BLASTINADO HASTA EL CUELLO
SURMHI3785/AB IMPLANTE HEXAGONO INTERNO CON MONTADOR Y TAPA BASE 4,1 MM
CUERPO 3,75 MM X 8,5 MM BLASTINADO HASTA EL CUELLO

Período de vida útil: 5 años a partir de la fecha de fabricación

Condición de uso: Uso bajo prescripción médica

Fuente de obtención de la materia prima de origen biotecnológico: N/A

Forma de presentación: Envasados de manera individual, en empaque tipo blíster, estériles por
radiación Gamma

Método de esterilización: Radiación Gamma

Nombre del fabricante: E y G Medical System S.R.L.

Lugar de elaboración: Avenida Coronel Cárdenas 2768/2774. Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. República Argentina

AUTORIZADO

Habiéndose cumplimentado con lo previsto en la Disposición ANMAT Nº 2318/02 y 9688/19, esta
Administración autoriza las modificaciones solicitadas en Argentina, Ciudad de Buenos Aires, 15
marzo 2021.

 
 
 
 
 
 

Dirección Evaluación y Registro de Productos

 
 
 
 
 
 

Instituto Nacional de Productos Médicos
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Médicos
Firma y Sello

ANMAT
Firma y Sello

El presente certificado será válido únicamente cuando se presente junto con las Disposiciones
previas del PM enunciadas anteriormente y sea verificado con su código QR a través de la página
de ANMAT. Este certificado no modifica el período de vigencia.

Fecha de emisión: 15 marzo 2021

La validez del presente documento deberá verificarse mediante el código QR.

N° Identificatorio Trámite: 27509
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SCHUGURENSKY Gabriel Ernesto
CUIL 20201785767

ABRIOLA Leticia Adriana
CUIL 27323186494

La validez del presente documento deberá verificarse mediante el código QR.

N° Identificatorio Trámite: 27509

BODNAR Andrea Veronica
CUIL 27254978472

de ANMAT. Este certificado no modifica el período de vigencia.

RIZZO Marcela Claudia
CUIL 27169736184




